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Omstreeks het begin van deze eeuw II. N.V. KEMA 
werden hier en daar elektriciteitsbedrij- De N.V. KEMA, de naamloze vennoo 
ven opgericht. Daar zich vanzelfsprekend tot Keuring van Elektrotechnische Mater 


voor alle bedrijven dezelfde problemen len is opgericht op 27 oktober 1927, 
voordeden (t 


v. de opwekking en het 
transport van de elektriciteit, het vast- 
stellen van de tarieven 


d,) ging men in 
1913 over tot het oprichten van de 


1. VDEN 
De Vereniging van Directeuren van 

Electriciteitsbedrijven in Nederland is de 

oudste organi 


Vooral toen het onderzoek van huisho: 
lijke toestellen aan de orde kwam, 


tia op hetsgeried vande bestaande toestand niet worden gehan: 


elektriciteitsvoorziening in ons land. baasen deed heetste ine to 


De VDEN, waarvan ca. 45 directeuren van de Ee 


grootste elektriciteitsbedrijven lid zijn, Tar deestlanekr de ere a 


kan worden beschouwd als een coöperatief 


raadgevend ingenieursbureau. RI 


Nederland heeft een gedifferentieerde Het werk doot dent. wen 
: gezagsverdeling op het gebied van de elek- zen ontaard 
triciteit. Elke provincie - of een groot santen weten okee 
b. gedeelte van een provincie - heeft zijn Eda weetn nee eea 


eigen elektriciteitsproduktiebedrijf met Sin 


len, die door de elektrici 
een eigen bestuur. Voor het treffen van 


maatregelen en het nemen van beslissingen 
die in het landsbelang zijn, is het onder- 
n noodzaak. De VDEN heeft 


dan ook ten doel de gemeenschappelijke be- 


ling overleg 


p langen van de elektriciteitsproduktiebe- 


drijven in Nederland te behartigen en te eN A Dr 


\ bevorderen die in de installat 
: fi 


Tijdens en na de eerste wereldoorlog 
nam de keuring van elektrotechnisch mate- 


riaal een belangrijke plaats in. In de ven, zionktangen, ens: Hiuvonn en 


loop der jaren namen de werkzaamheden ten ee 


aanzien van de opwekking, voortgeleiding 


en distributie van elektriciteit zodanig 
{ toe, dat belangrijke onderdelen in handen 
pe van gespecialiseerde organisaties werden 
gelegd, o.m. in die van de N.V. KEMA, 
E . VEEN. 


research op elektrotechnisch gebied, 
waarvoor een speciaal speurwerkfonds 
geschapen. 
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en d ak end a Nan 


Tot de hier bedoelde groep van 
werkzaamheden behoort ook het kernener- 
Betisch werk, waarmede reeds in 1946 door 
de KEMA een aanvang is gemaakt. In het 
bijzonder is aandacht besteed aan de ont- 
wikkeling van een homogene suspensiereac- 
tor, in 


menwerking met Reactor Centrum 
Nederland en Euratom. Momenteel wordt 
een proefinstallatie beproefd met 


n ver- 
mogen van 1000 kWth naast het kernreac- 
torlaboratorium op het terrein van de 

Arnh 


e instellingen. 


De KEMA werkt voor: 

= elektriciteitsbedrijven 

= regeringsdiensten 

= industrieën in binnen- en buitenland. 


N.V, SEP 

De derde instelling die uit de sa- 
menwerking tussen de bedrijven is voort- 
gekomen is de N.V. SEP, de N.V. Samen- 
werkende Elektriciteits-Produktiebe- 
drijven. De centrales in Nederland zijn 
gekoppeld door middel van een koppelnet 
dat zich over het gehele land uitstrekt. 
Het koppelnet biedt als voordeel de 
ulpverlening aan andere centrales in ge- 
val van storingen aan eigen produktie- 
middelen en een besparing op het reserve- 
vermogen dat in de centrales opgesteld 
moet zijn. Bovendien is het mogelijk op 
economische basis elektrische energie- 
uitwisselingen tot stand te brengen. 


In het landelijk centrum van de SEP 
in Arnhem wordt het koppelnet bewaakt en 
bestuurt op een zodanige wijze dat een 
ongestoorde energievoorziening aan de 
verbruikers zoveel mogelijk in stand 
wordt gehouden. 


De spanning van het oude koppelnet 
was 150 kV, terwijl het in 1970 in ge- 
bruik genomen koppelnet een spanning 
heeft van 380 kV in het zuid-westen van 
het land en 220 kV in het noord-oosten 
van het land. 


VEEN 

De vierde instelling is de VEEN, de 
Vereniging van Exploitanten van Electri- 
citeitsbedrijven in Nederland. In tegen- 
stelling tot de VDEN waarbij slechts een 
antal grote produktiebedrijven is aange- 


sloten, zijn op één na alle openbare 


elektriciteitsbedrijven lid van de VEEN. 
De VEEN concentreert haar werkzaamheden 
op de behandeling van economische zaken. 
Enkele van de uitgebreide werkzaamheden 
die:de VEEN verricht betreffen de vraag- 
stukken op het gebied van de tarieven, de 
normalisatie en de voorlichting aan de ge- 
bruikers. De vereniging beschikt over een 
modern geoutilleerd voorlichtingsgebouw 
in Arnh 


In dit gebouw wordt voorlich- 
ting gegeven aan leraressen op huishoud- 
kundig gebied en aan degenen die werkzaam 
zijn op de voorlichtingsafdelingen van de 
bedrijven om op hun beurt hun kennis door 


te geven aan de verbruikers. 


N.V. GEN 


Als vijfde instelling is er de 

N.V. GEN, de Gemeenschappelijke Kernener- 
giecentrale Nederland, opgericht in 
februari 1965. 

Aan het einde van de vijftiger jaren had- 
den de elektriciteitsproduktiebedrijven 
het plan om een kernenergiecentrale te 
laten bouwen met een vermogen van 150 MW. 
Dit plan is verworpen omdat een 150 MW 
eenheid veel te oneconomisch was en de 
elektriciteitsbedrijven en de Nederlandse 
industrie onvoldoende kennis zouden opdoen 
met een door een buitenlandse firma gele- 
verd "sleutelvaardig" project. 

Teneinde toch een aansluiting met de kern- 
energie te behouden, werd besloten een 
kleiner project van 54 MW onder handen te 
nemen en dit geheel zelf te coördineren. 
Zodoende kon een maximum aan ervaring 
worden opgedaan met het aanvragen van de 
diverse vergunningen, met het ontwerp, 

met de fabricage en keuringen, met de bouw 
en tenslotte met het uittesten en het 
bedrijf van kernenergiecentrales. 


De N.V. GKN is de beheerder van de 
kernenergiecentrale te Dodewaard. Het 
doel van deze centrale is ervaring op te 
doen met de bouw en het bedrijf van kern- 
energiecentrales en om de Nederlandse 
industrie in de gelegenheid te stellen 
ervaring op te doen met de bouw van nu- 
cleaire componenten. 


Voor de bouw, die 140 miljoen gulden 
heeft gekost, hebben de Nederlandse rege- 
ring en Euratom in de kosten bijgedragen. 


De elektriciteitsproduktiebedrijven 
hebben een deel van het geld ter b 
schikking gesteld en een deel van het 
geld zal tijdens de levensduur van de 
centrale terugverdiend worden. 


Personeel 

Per | januari 1974 waren bij de 
Arnhemse instellingen 1 178 personen in 
dienst waarvan 70 bij de SEP, 72 bij 
de GKN en 17 bij de VEEN, 
Het merendeel, ca, 80% van het personeel 
heeft een technische opleiding als 
achtergrond waaronder een derde 
HTS-opleiding en een 150-tal academici. 


et een 


Budgetten 

Het totaalbudget van de Arnh 
instellingen bedroeg over het jaar 1974 
1 163 414 000,--. 


Voordracht gehouden op 5 september 1974 bij de KEMA 
Arnhem, op een gemeenschappelijke vergadering van hef 
NERG (no. 239) en de Benelux Section IEEE. 


HET SEP 7 GHz STRAALVERBINDINGSNET, OPZET EN UITWERKING 
m.b.t. APPARATUUREIGENSCHAPPEN EN NETCONFIGURATIE 


Ing. 


1, _ Ontstaan van het straalverbindingsnet 


Bij het besluit van de Samenwerkende 
Elektriciteits-Produktiebedrijven tot de bouw 
van een 380 kV-hoogspanningskoppelnet in 1966 
werd ook het aspect van de verbindingen met 
het Landelijk Centrum in Arnhem betrokken. 
Tot die tijd bestonden er kabelverbindingen 
tussen Arnhem en de deelnemende bedrijven ten 
behoeve van meldingen en metingen. Het was 
echter de bedoeling om de te bouwen 380 kV- 
transformatorstations ook vanuit Arnhem te 


gaan bedienen. 


Op grond van de ervaringen met kabel- 
verbindingen werd gezocht naar een ander 
medium waarvan de storingsgevoeligheid een 
geheel van kabel verschillend karakter had. 
Dit heeft geleid tot straalverbindingen, waar 
uitvallen worden veroorzaakt door fading en 
apparatuurdefecten. Ter illustratie zijn in 
afb. 1 de uitvaltijden van de straal- en 
kabelverbindingen gegeven voor de jaren 1971 


t/m 1973, hieruit blijken de verschillen in 


van Ginkel 


storingskarakter en de winst die de SEP met 
straalverbindingen heeft bereikt. 


2. Opbouw en Frequentiekeuze 


In nauw overleg met de PTT is de opbouw 
van het net vastgelegd en de frequentiekeuze 
bepaald. 


2 


Voor de opbouw van het net is uitgegaan 
van een maximaal gebruik van PTT-torens voor de 
benodigde relaisstations in de verbindingen 
tussen a) Arnhem en de 380 kV-onderstations; 
alsmede b) de 380 kV-onderstations met elkaar. 
Hierdoor wordt de bewaking van de SEP-straalpa 
den tussen PTT-torens automatisch in de reeds 
bestaande PIT-routine opgenomen. Tevens is hier 
mede bereikt dat, landelijk bezien, het aantal 
zÔnes waarin de toegestane bouwhoogte wordt 
beperkt als gevolg van een aanwezig straalpad, 
zo min mogelijk toeneemt. Deze toename (onder 
SEP-bewaking) is beperkt gebleven tot de 


straalpaden tussen PIT-torens en SEP-station 


dan wel tussen SEP-stations onderling. 


ONDERBREKINGSTIJD VAN DE VERBINDINGEN TUSSEN 
LANDELIJK CENTRUM EN DE 380kV-ONDERSTATIONS 


= voor het jaar 


1971 311 min. voor 3259 u 


1972 
1973 


t.g.v. fading in straalverb. 


297 min. voor 1255 uitv. 


16 min. voor 1762 


tgv. kabelstoringen 


282 uur voor 7 uitv. 


369 uur voor 7 uitv. 


96,5 uur voor 5 uitv. 
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Op deze wijze is 525,2 km straalpad qua bewa- 
king opgedeeld in 364,1 km onder PTT-bewaking 
en 161,1 km onder SEP-bewaking. 


Voor de routering is een systeem gekozen 
waarbij steeds twee 380 kV-onderstations via 
één ser 


Iverbinding met Arnhem zijn verbon- 


den. Op eenvoudige wijze was het hierbij mo- 
gelijk om de verbindingen tussen de SEP-sta- 
tions onderling in deze stations met behulp 
van filters in de basisband te realiseren. 


De uiteindelijke routering is thans als volgt: 


A voor de 380 kV-stations Diemen en Krimpen 
de verbinding: Arnhem-Ugchelen-Hilversum- 
Diemen-Hilversum-Lopik-Krimpen 

B voor de 380 kV-stations Geertruidenberg 
en Eindhoven de verbinding: 
Arnhem-Lopik-Loon op Zand-Geertruiden- 


berg-Loon op Zand-Mierlo-Eindhoven 


c voor de 380 kV-stations Dodew, 


bracht en Stalen de verbinding: 
Arnhem-Dode 


rd-Megen-Mierlo-Roermond- 


Maasbracht=-Stalen (België) 


D voor het 380 kV-station Ens de verbinding: 


Arnhem-Ugchelen-Zwollerkerspel-Ens 


Buiten de hiervoor genoemde verbindingen be- 
staat ook nog de verbinding Krimpen-Geertrui- 
denberg als enige, apart voor dit doel ge- 
bouwde dwarsverbinding. 


2.2. Frequentiekeuze 


Op grond van internationale overeenkomsten 
ten aanzien van het gebruik van frequentieban- 
den, dienen de toe te passen frequenties in de 
band van 7125-7425 Miz te liggen. Terwille van 
een zo efficiënt mogelijk gebruik van deze band 
in verband met breedband toepassingen zijn aan 
de SEP de deelbanden 7125,0-7140,0 MHz en 
7410,0-7425,0 Miz toegewezen. 

In deze 2x15 Miz zijn 4 frequentieparen met een 
afstand van 3,5 MHz onder te brengen. Daar dit 
te weinig bleek is tevens gebruik gemaakt van 
een “verschoven raster" eveneens met 3,5 MHz 
kanaalafstand doch 1,75 MHz verschoven t.o.v. 
het eerstgenoemde raster. Het 1,75 Miz raster 
heeft echter consequenties op de apparatuurei- 
genschappen voor wat betreft polarisatie-ont- 


koppeling en frequentiestabiliteit. 


FREQUENTIERASTER SEP-STRAALVERBINDINGEN CMHz) 


ä 7200,0 


hemm: P hemmen PJ hened 


KT 


7126, 


LD 


11,0 1414,5 
141275 
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141225 


=S 
u 
ES 
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7300,0 


133,0 1136,5 


140,0 


125,0 121,75 nai25 134,15 138,25 


4) 


1421,5 


7418,0 1425,0 


142325 


4) 


1419,75 


De kanalen in de beide deelbanden liggen op 
een afstand van 285 MHz van elkaar, hierdoor 
is de mogelijkheid gegeven om in de te ge- 
bruiken zend-ontvangers tussen de zend- en 


ontvangfrequentie een vaste afstand van 285 


Miz toe te passen. 


3. Bescherming tegen uitval van de verbin- 


dingen ten gevolge van fading en appara- 
tuurdefecten 


Om te komen tot een maximale bedrijfs- 
zekerheid, waarin opgenomen een bescherming 
tegen apparatuurdefecten en uitvallen als 
gevolg van fading is het net opgezet met dub- 
bele zend-ontvangers werkend in een space- 
diversity systeem met een verticale afstand 
tussen de antennes van 5 m overeenkomende met 
ca, 120 À tot 8,40 m in Arnhem overeenkomende 
met 200 À hetgeen, naar de ervaring heeft be- 
wezen, voldoende geacht kan worden. Van Ére- 
quency-diversity, waar een frequentieverschil 
tussen de beide ontvangstsignalen van minimaal 
5 wordt verlangd, kon geen gebruik worden ge- 
maakt in verband met de te geringe frequen- 


tieverschillen in de toegewezen deelbanden. 


De praktische opzet van een verbinding 


tussen twee torens is uitgevoerd met dubbele 


zend-ontvangers aan iedere zijde welke aan de 


ene zijde uitgebracht z 


n op één antenne 
(paraboolspiegel van 3 m diameter) en aan de 
andere zijde twee antennes. 


Aan de eindpunten van de verbindingen 
zijn de combinatoren aangebracht. In deze 
combinatoren worden, op basisbandniveau, de 


uitgangssignalen van de beide ontvangers p 


rallel geschakeld. In normale toestand zullen 
de informatie bevattende signalen met gelijke 
fase aankomen en derhalve in spanning optel- 
len wat een verhoging van 6 dB van het niveau 
ten gevolge heeft. De ruis op beide verbin- 
dingen, die niet gecorreleerd is, telt in ver- 
mogen op overeenkomend met een stijging van 

3 dB. Aan de uitgang van de combinator wordt 
hierdoor een nettowinst van 3 dB in signaal/ 
ruis verhouding verkregen. 

Afschakeling van één der beide takken vindt 


plaats op de volgende criter 


a) de signaal/ruis verhouding van één tak is 
4,8 dB slechter dan die van de andere tak 
waarbij het LF-kanaalruisniveau tevens de 
waarde van 400 pW moet overschrijden, 


b) bij het aanspreken van de squelchschake- 
ling van één der aangesloten ontvangers, 


€) indien het in beide takken van een ver- 
binding meegezonden pilootsignaal in één 
van hen ontbreekt. 


Op de hiervoor omschreven wijze zijn de | 
wensen t.a.v. bescherming tegen uitvallen door 
fading zo goed mogelijk vervuld en tevens is 
een bescherming tegen defecten in de straal- 
verbindingsapparatuur geïntroduceerd, 


4, Verdeling van de beschikbare zend- en 
ontvangfrequenties over de diverse sta- 
tions 
Bij de verdeling van de ter beschikking 

staande frequenties over de in het net voorko- 

mende stations diende met verschillende facto- 
ren rekening te worden gehouden, Voorkomen 
moest worden dat: 


a) de ontvangers signaal kregen uit de in 


hetzelfde station opgestelde zenders 


b) een ontvanger andere signalen accepteerde _ 
dan die welke afkomstig waren uit de bij- 
behorende zender in het tegenstation 


c) storing in de over te brengen informatie 
ontstond als gevolg van interferentie tus- 
sen het gewenste HF-ontvangstsignaal en 


andere, dus ongewenste, signalen. 


Aan de als eerste gestelde eis 


s eenvou- 
dig te voldoen door in ieder station alle zen- 
ders in hetzelfde bandgedeelte onder te bren- 
gen, de ontvangers komen dan, op 285 MHz af- 
stand, in het andere bandgedeelte. De RF-se- 
lectiviteit kan dan ruim voldoende zijn om de 
gewenste onderdrukking te garanderen. 


De beide andere eisen hebben betrekking 
op de sterkte van ongewenste signalen aan de 
ingang van de ontvanger en verlangen dus ge- 
deeltelijk dezelfde maatregelen. In eerste in- 
stantie is voorkomen dat storende zenders ter 
plaats 


van de ontvanger-ingang met een ster- 


ker signaal aankwamen dan het gewenste signaa 
Dit is uitgevoerd door de demping tussen zen- 
der uitgang en ontvanger ingang vast te leggen 


op één vaste waarde. Voor het merendeel der 


trajecten moesten hiertoe extra dempingsleden 
worden ingebouwd. Metingen hebben uitgewezen 
dat de totaal dempingen alle tussen de 62,4 
en 64,9 dB liggen. 


De spreiding is veroorzaakt door fabricage 
toleranties in de dempingsleden en golflei- 
ders alsmede door wijziging van de golfgelei- 
derlengten bij de montage ten opzichte van 
de b 


de berekening aangenomen lengten. 


De effectieve ontkoppeling van storende 
signalen ten opzichte van het gewenste sig- 
naal wordt nu uitsluitend bepaald door de 
antenne-eigenschappen te weten hoekontkoppe- 
ling en polarisatie-ontkoppeling of een com- 
binatie van deze beide eigenschappen, alge- 
braïsch vermeerderd met het verschil in 
demping van het gewenste en het storende tra- 
ject, indien de frequenties aan elkaar gelijk 
zijn. Bij ongelijke frequenties dient de 
storingsgevoeligheid van de ontvanger in de 
berekening te worden opgenomen. Op grond van 
deze beschouwingen zijn als basis voor de net- 
planning (globaal vermeld) de volgende eisen 


aangehouden: 
ontk. hoek minimale polarisatie 
freq. af- 
stand 
o- 20° 3,5 MHz 
20- 60° 1,75 Miz parallel is mogelijk 
60-110° o dient gekruist te zijn 
110-180° o parallel is mogelijk 


De uiteindelijke indeling van frequenties en 
daarbij de polarisatie is mede bepaald door 
het feit dat op PTT-stations met een minimum 
aan antennes gewerkt moest worden. De space- 
diversity is bereikt door de trajecten op te 
bouwen met 3 antennes, één antenne met dub- 
belstraler (horizont 


len verticaal) tegen- 
over twee antennes met enkele stralers, waar- 
door de beide op een traject te gebruiken 
frequenties reeds qua polarisatie ontkoppeld 
zijn. 


Een en ander maakte het mogelijk dat 
voor alle verbindingen in Noord-Zuid richting 
de kanaalparen Al en A2, voor die in Oost- 


West richting de kanaalparen Bl en B2 gekozen 


zijn. De kanaalparen A3, Aú, B3 en Bá zijn 
slechts daar toegepast waar dit in verband 
met het optreden van stoorsignalen vereist 
werd, Uit de internationale literatuur i 


bekend dat bij gelijke frequenties van het 
gewenste en het storende HF-signaal, in het 
ongunstigste draaggolfkanaal een ruisafstand 
ter grootte van de effectieve ontkoppeling 


van het storende signaal vermeerderd met 


22 dB ontstaat, vooropgesteld dat beide signa- 
len gelijksoortig gemoduleerd zijn. Voor het 
SEP-net betekent dit dat in alle in elkaar 
verlengde liggende verbindingen de effectieve 
ontkoppeling groter is dan 61 dB en dat een 
ruisniveau van 5 pW gemeten op het rel. nul- 
niveau hierin niet wordt overschreden. 


5 Toekomst 


Uit een oogpunt van economisch gebruik 
van radiofrequenties is tussen de SEP en de 
Nederlandse Frequentie Commissie afgesproken 
dat bij toekomstige uitbreidingen het systeem 
van steeds twee kanaalparen per traject nog 
slechts één kanaalpaar gebruikt zal worden. 


Dit is mogelijk door toepassing van een "Hot- 


stand-by" systeem waarbij één van de beide 


zenders in een bepaalde richting door een dio- 
deschakelaar wordt kortgesloten. Deze schakel- 
wijze maakt het mogelijk dat bij het wegvallen 
van de zendenergie van de in bedrijf zijnde 
zender binnen 100 wsec op de reservezender is 
overgeschakeld en de verbinding weer in bedrijf 


is. 


Bij omschakeling met de hand wordt de 
hiervoor genoemde tijd gereduceerd tot ca. 
1 usec. Met het oog op interferentiestoringen 
dient de reservezender bijzonder goed van de 
bedrijfszender ontkoppeld te zijn. Metingen die 
door het Hoogfreq. Lab. van de KEMA voor SEP 
aan een prototype zijn verricht hebben aange- 
toond dat bij een isolatiedemping van 80 d8 
geen noemenswaardige toename van de ruis in 
de draaggolfkanalen is vast te stellen. Tij- 
dens deze metingen is tevens gebleken dat een 
isolatiedemping van min. 80 dB goed haalbaar 


is. 


In samenwerking met de leverancier van de 
huidige apparatuur, Telefunken, is een schake- 
ling opgezet waarbij de space-diversity met 
behoud van het 3-antenneconcept werd gereali- 
seerd bij gebruik van één kanaalpaar voor een 
verbinding met de zenders in "Hot-stand-by" 
schakeling. 

Voor wat betreft de zendzijde leverde dit 
weinig problemen op, wel moet een extra dem- 
ping van het zendersignaal van max. 6 dB wor- 
den geaccepteerd. Deze extra demping kan ech- 
ter, geheel of gedeeltelijk, op een t.b.v. het 
voorkomen van intermodulatie storingen in te 
bouwen dempingslid in mindering worden ge- 


bracht. 


”HOT- STAND -BY” SYSTEEM 


Aan de ontvangstzijde diende aan de volgende 


voorwaarden te worden voldaan: 
a) de ontvangers moesten, ieder voor zich, 


op een antennekabel worden aangesloten 


b) de ontvangers mochten geen signaal 


krijgen uit de n 


t erbij behorende 
antenne 


Bij de hiervoor genoemde metingen aan 


een prototype bleek ten aanzien van de 


tweede voorwaarde de demping minimaal 60 dB 


o : ontvanger 
Z : zender 
t : logica 


K_: kombinator 


te bedragen, exclusief de ontkoppeling t.g.v. 
de kruising van de antennepolarisaties. 

Dat deze waarde ruim voldoende is, werd aange- 
toond door metingen waarbij de optredende 
intermodulatieruis gemeten is als functie 

van de ontkoppeling en een HF-looptijdverschil 
tussen twee signalen. Het looptijdverschil 

is voor deze meting verkregen door tussenscha- 
keling van coax-kabel of flexibele golfgelei- 
der overeenkomende met 30 en 157 nsec. ver- 


traging. 


looptijdver- 


schil 


nsec 


nsec 


nsec 


nsec 


Uit de metingen blijkt nu duidelijk dat 


ontkoppeling toename inter- 


dB 
dB 
dB 
d5 
dB 


modulatie ruis 


niet merkbaar 
enige pi 
ca. 50 pW 
ca. 2 500 pw 
ca.10 000 pw 


aan de eis voor de minimaal noodzakelijke 


ontkoppeling tussen de ontvangers zeer ruim 
wordt voldaan, 


6. 


Bewaking 


De bewaking van het SEP-straalverbin- 


dingsnet heeft twee aspecten. 


6.1. De straalpaden moeten bewaakt worden te- 
Ben het ontstaan van obstakels in het straal- 
pad, Voor de trajecten tussen PIT-torens ge- 
schiedt dit, zoals reeds eerder is vermeld, 

door PIT, De overige straalpaden worden door 


de SEP zelf bewaakt. 
de desbetreffende topografische kaarten 


(schaal 


Voor dit doel z 


n op 


25000) de straalpaden (met een 


veiligheidszône van 100 m ter weerszijden 


van de hartlijn) ingetekend, waarbij op 


10 


B3a 


Tom 


afstanden van steeds | km vanuit het midden 

van het straalpad de maximaal toegelaten bouw- 
hoogte t.o.v. NAP is aangegeven. Voor de bere- 
kening van deze markante punten is door de SEP 
een computerprogramma ontwikkeld waarbij tevens 
de coö 


dinaten worden vermeld, Bij de versprei- 
ding van de kaarten over instanties die zich 
met de planologie bezighouden is vastgesteld 
dat ook voor de computeruitdraaien grote be- 
langstelling bestond vanwege het daarmede een- 
voudige en exact overbrengen van de straalpaden 
000). 


op eigen kaarten (schaal 1:10,000 tot 


kt door middel 


6.2. De apparatuur wordt bew 
van een verremeldsysteem wat, via het in een 


ring geschakelde dienstkanaal, meldingen uit de 
apparatuur naar het Landelijk Centrum over- 


brengt. Op de hier geplaatste centrale eenheden 
wordt dan, door het opgloeien van lampjes, eén 
storing aangegeven. Omdat ook fading verschijn- 
selen hierin een rol spelen werd het wenselijk 
geacht deze onmiddellijk als zodanig te kunnen 
onderscheiden. De mogelijkheid hiertoe is ge- 
vonden door een uit de combinator te betrekken 
spanning tussen 0,5 V en 5,0 V, afhankelijk 
van de ruis op de betreffende verbinding, voor 


alle in Arnhem eindigende verbindingen op 


taim. 
5 228m Pam Es 
ot 
mm 
13m 
Lpk el Ah 
le 4 
| 4 


registrerende instrumenten te brengen. Totale 
onderbrekingen van verbindingen worden vast- 
gesteld met behulp van electronische tellers 
(0,1 sec. afleesbaarheid) aangesloten op 
pilootalarmen van de draaggolfapparatuur en 
als verschijnsel op een Siemens 20-pens 
tijdschrijver geregistreerd. Als voorbeeld 
is in afb. 5 de registratiestrook van 

14 december 1973, betreffende de verbinding 
Geertruidenberg-Arnhem gegeven. Hierin is 
de toe- en afname van de ruisspanningen 

op de verbinding, het afschakelen van beide 
ontvangers alsmede de totale onderbreking 
(355,2 sec) te zien, De verschijnselen 
worden veroorzaakt door een sneeuwstorm in 
het gebied rond Loon op Zand. 

Op deze wijze zijn ook kortstondige storin- 
gen waarvan de onderbrekingstijd korter is 
dan de tijd om een alarm op de bewakings- 
apparatuur te brengen, vast te stellen, 

In enige gevallen zijn hierdoor apparatuur- 
defecten vastgesteld en gerepareerd die op 
een later tijdstip tot een veel langere 
totale onderbreking geleid zouden hebben. 


Slot 


Resumerend kan worden gezegd dat de SEP met 
het straalverbindingsnet een verbindings- 
middel heeft verkregen dat de in verband met 
de bedrijfsvoering vereiste betrouwbaarheid 
bezit. Het systeem van dubbele radioappara- 
tuur in space-diversity gecombineerd met een 
doeltreffende bewaking leveren hiertoe een 
grote bijdrage. 


Voordracht gehouden op 5 september 1974 bij de KEMA te 
Arnhem, op een gemeenschappelijke vergadering van het 
NERG (no. 239) en de Benelux Section IEEE. 


KLINISCHE NEUROFYSIOLOGIE IN WOORD EN BEELD 


Dr. H.A,C. Kamphuisen | 
Lector in de klinische neurofysiglogie | 


Academisch Ziekenhuis, Leiden | 


In het kort wordt de plaats en de taak van de klinisch neurofysioloog aangeduid. De ontdekking van het 
EEG en de betekenis ervan voor de kliniek wordt aangegeven. De beperkingen van het klinisch onderzoek 
en de vraagstukken die daardoor worden opgeroepen worden nader geanalyseerd. 

Ten slotte worden een aantal mogelijkheden geschetst, om tot een beter begrip van de hersenfunctie in 
de toekomst te komen. Heel nadrukkelijk blijkt hieruit dat een intensieve samenwerking zal moeten wor- 
den gezocht tussen o.a. klinisch neurofysiologen, biochemici en fysici. 


Inleiding. 


Wanneer de klinisch neurofysioloog in woord en beeld 
moet worden gepresenteerd kan dat gezien de beperkte 
spanne tijds die daarvoor beschikbaar is slechts stame- 
lend en vermoedelijk ook beeldvervormend geschieden. 


Wat is een Klinisch Neurofyeioloog? 
De klinisch neurofysioloog ie een arts- specialist, die 
twee jaar opleiding heeft gevolgd in de neurologie, ge- 
volgd door een stage van een jaar klinische neurofysio- 
logie op een daartoe erkende opleidingsafdeling. Gezien 
dit opleidingsschema is hij meestal ingeschreven in het 
specialisme voor neurologie (doch dit is niet obligaat) 
net daarbij de aantekening, dat hij bevoegd is de kli- 
nische neurofysiologie uit te oefenen. Het ie geen zelf- 
standig specialisme doch het heeft in de grote klinische 
centra meestal wel de zelfstandigheid van een sub-spe- 
cialisme, De klinisch neurofysioloog verleent zijn dien- 
sten aan de werkers op het terrein van de neurologische 
wetenschappen als aanvullend diagnost. 


we 


as 


gen Klinisch Neurofysiolo: 


De klinisch neurofysioloog houdt zich bezig met hersen- 
en zenuw- spier- onderzoek, waarbij hij zich resp. elec- 
troencefalografist en electromyografist noemt. Daar- 
naast verricht hij over het algemeen veel ultrageluids- 
diagnostiek, meestal aan de schedel, doch in wezen be- 
hoort laatstgenoemde methodiek in strikte zin niet tot 
de klinische neurofysiologie. De echoencefalografie be- 
rust inmers op een geheel ander principe dan de electro- 
encefalografie (EEG) en de electromyografie (EMG). 


Met andere woorden gezegd kan men stellen dat de kli- 
nisch neurofysioloog zich overwegend bezighoudt met de 
registratie en interpretatie van electrische potentiaal- 
variaties welke nu eenmaal inherent zijn aan de functie 
van zenuw- en spierweefsel. 

In het vervolg van mijn inleiding zal ik mij vnl. bezig- 
houden met een aantal aspecten van de electroencefalo- 
grafie. 


Verkorte historie. 


In 1929 publiceerde Hans Berger, een Duits psychiater uit 


Jena, de eerste electroencefalogrammen van de mens. Hij | 
| 


gebruikte daarvoor een snaargalvanoneter, uiteraard met 
een voorversterker en verkreeg aldus de eerste een-kanaals 
ta. (zie fig. 1). 
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Fig.l.: Meisje van 19 jaar met een schedelbotdefect in 
beide temporale gebieden, Bovenste curve bitempo- 
raal EEG, middelste curve ECG, onderaan tijd in 
tienden van seconden (H.Berger). 


Bij voorkeur koos hij patienten uit met een schedelbot- 


defect waarbij hij zilveren electroden plakte op de er- 
over liggende huid en soms stak hij naaldelectroden on= 


der de huid, Dit alles met het doel zo groot mogelijke 
anplituden te kunmen registreren. Op sommige plaatsen 
van het hoofd nam hij aldus een vrij regelmatig, min of 
meer sinusvormig eignaal waar, op andere plaatsen een 

zeer ronmelig ruisachtig beeld, Het sinusvormige signaal 
toonde een frequentie van ongeveer l0c /sec. de ruis was 
tweemaal zo snel, Hij sprak van alpha- en beta-ritme. 


Vrijwel niemand hechtte geloof aan de bevindingen van 
Hans Berger, totdat in het begin van de jaren dertig de 
Engelse fysiologen Adrian en Matthews de door Berger be- 
schreven experimenten herhaalden en hem in het gelijk 
stelden. De ontdekking van het menselijk EEG werd erkend 
maar het zou tot na de tweede wereldoorlog duren alvorens 


de klinische toepasbaarheid algemeen ingang zou vinden, 


Het EBG van vandaag. 


Van den Hoofdakker vergeleek in het Hollands Maandblad 
van November 1974 de ontdekking van de hersenpotentiaal- 
variaties met de ontdekkingen die een doof mens doet na- 
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dat hij plotseling weer kan horen. Auto's die eerst ge- 
ruisloos aan hem voorbijgingen, blijken ineens geluid te 
produceren. Daarna ontdekt hij dat het lawaai dat hem 
omgeeft allerlei componenten bevat zoals het ruisen van 
luchtwervelingen en het geknal van motoren, naast de mu- 
ziek uit de autoradio e‚d, Voorts leert hij dat lawaai 
systematisch verandert als het gedrag van de auto ver- 
andert. Het ERG bevat eveneens vele frequentie-conponen- 
ten tussen O en 100 Hz, Men neemt aan dat deze z.g. lang- 
zame potentiaalvariaties voornl. ontstaan rondom de den- 
ärietvertakkingen van de zenwwoellen of neuronen, 

Deze dendrietvertakkingen zijn uitlopers van de zenuwcel 
welke "berichten" naar de cel geleiden. De betekenis van 
deze "spontane" elektrische verschijnselen is nog duie 
ter, Het feit, dat zij aan de intakte hoofdhuid meet 
baar zijn,betekent dat zij moeten worden gevormd bij 
grote groepen van cellen welke min of meer synchroon het 


ritme veroorzaken. 


Bovengenoemde massale synchroniteit welke ten grondslag 
ligt aan de "spontane", autonome hersenaktiviteit levert 
ons dan wel het EEG, maar het komt ons tegelijk als bij- 
na onverenigbaar voor met de sterk gedifferentieerde 
functie van de hersenen, bijv. tijdens denkprocessen. 

De electrische verschijnselen zijn a.h.w. de slakken van 
de hoogoven-werking maar zeggen niet veel over de ertsen 
welke worden gebruikt en de bewerkingen welke worden toe- 
gepast. 


Het EEC is de resultante van de electrische activiteit 
van hersencellen en veranderingen van het EEG betekenen 
dat in celconglomeraten veranderingen optreden. Het is 
echter thans nog niet mogelijk EBG-verschijnselen te 
associëren met subtiele hersenwerkingen, zoals denken en 
waarnemen, We bevinden ons nog overwegend in het stadium 
van de klinische diagnostiek en weten nog niet goed hoe 
de neurofysiologische processen moeten worden aangepakt. 
De poging om relaties te vinden tussen bepaalde toestan- 
den waarin hersencentra zich bevinden en het daaruit re- 
sulterend "gedrag" ie toekomstmuziek, Het EEG is te be- 
schouwen als een bandopnane van boeiende electronische 
muziek, We nemen daarin vele orkestpartijen waar en we 
zijn in staat iets te veronderstellen omtrent de toon 
waarin het stuk ie gezet maar het is nog lang geen wel 
luidende orkestpartij. 


De beoordeling van het EEG berust op empirie. De erva- 
ring met grote aantallen mensen heeft ons geleerd wan- 
neer het beeld als niet afwijkend mag worden beschouwd, 
De EEG's van kinderen leveren daarbij veel grotere moei 
lijkheden op dan die van volwassenen, Aan het normale 
kan men een aantal waarnemingen doen, (zie fig.2), 
aan het eind waarvan de geruststellende diagnose als het 
ware vanzelf tevoorschijn komt. Er zijn aan de schedel 
een aantal ritmen in verschillende hersengebieden te re- 
gistreren welke op bepaalde prikkels volgens een bepaald 
patroon reageren. Bovendien is het EEG van een gezond 
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mens geheel symmetrisch en verandert het tijdens slaperig- 
heid en slaap zo karakteristiek dat de slaapdiepte pre- 
cies kan worden aangegeven. 


Oossooen 6 wcggjvveernlddaing ier orpen 


Fig.2.: EEG van 40 jarige man, Door sluiten der ogen ont- 
staat in de achterste gebieden (kanaal 3,4,7 
en B) een ritme van ongeveer 10 o/s, dat alpha- 
ritme wordt genoemd. 


Het probleem van de klinische neurofysiologie ie, dat bij 
de huidige manier van onderzoek met behulp van vele zil- 
veren electroden op het behaarde hoofd en de gelijktij= 
dige afleiding via deze contactpuntjes naar talrijke 
EEG-kanalen (16 à 20 stuks) ons inzicht betreffende de 
hersenfunctie niet noemenswaard wordt verruimd, ook niet 
wanneer de hulp van computers wordt ingeroepen. Over de 
betekenis van het oudst bekende fysiologische alpha-rit- 
me kan nog weinig met zekerheid worden opgemerkt. 
De neuronen van de achterste hersenschors gedeelten pro- 
duceren in een toestand van relaxatie en bij gesloten 
ogen een sinusvormig ritme net een frequentie van + 10 
per sec. (alpha-ritme). 
Dit ritme verdwijnt als de ogen geopend worden, Het ver- 
dwijnt evenzeer bij slaperigheid of bij geestelijke ar- 
beid, Wij kunnen ons daarbij tal van vragen stellen. 
Bijv. A. Wat betekent de aanwezigheid van alpha-ritne 
bij een jonge vrouw van 25 jaar? 


B. Wat betekent de afwezigheid van alpha-ritme 
bij diezelfde vrouw? 


Er zijn tal van antwoorden mogelijk. 


Ad, A. 1, De vrouw heeft haar ogen dicht en is ontspan- 
nen, 
2. De vrouw heeft haar ogen open doch staart ont= 
spannen voor zich heen. 
Ad, 1, onthouden van licht doet oocipitaal 
(in het achterste deel v.d, hersenen) 
een alpha-ritme ontstaan. 
Ad, 2, onthouden van genuanceerde waarnemingen 
doet occipitaal een alpha-ritme ontstaan. 


Bovengenoemde bevindingen behoeven niet met elkaar in 
tegenspraak te zijn. Het betekent alleen dat we op grond 


van de aanwezigheid van alpha-ritme in de occipitale ge- 
bieden onvoldoende conclusies kunnen trekken omtrent de 
(psychische) toestand van de onderzochte. We weten niet 
hoe zij zich op dat moment gedraagt. 


Ad, B, 1, In het EBG van bovengenoemde vrouw wordt in de 
occipitale afleidingen geen alpha-ritme gere- 
gistreerd, We nemen in dit gebied een soort 
achtergrondgeruis waar. Men spreekt dan van 
desynchronisatie, 

Wat is er op het moment dat dit wordt geregi- 
streerd met haar aan de hand? Of liever ge- 
zegd, wat gaat er in haar hoofd om? 


Er zijn weer een aantal antwoorden te bedenk- 
en. 


Ad. Bl, Zij heeft de ogen open. 

2, Zij heeft de ogen dicht doch ie ge- 
spannen. (zij rekent, zij is angstig 
e.d.) of: 

3. Zij is doezelig of onder narcose. 

4, Haar schedel is te dik of te kalk- 
rijk, zodat potentiaalvariaties niet 
kunnen worden waargenomen. 

5. Zij ie blind. 

6, Het toestel is defect. 

7. De occipitale electroden maken onder 
ling kortsluiting, zodat daarom een 
vrijwel iso-electrische curve wordt 


geproduceerd. 


Kortom, het feit, dat het alpha-ritme' ontbreekt is op 
zich weinig diagnostisch. De geregistreerde verschijn= 
selen zijn deels nietszeggend. 


De werkzaamheden van de klinisch neurofysioloog zijn al- 
dus te vergelijken met het plaatsen van een sthethos- 

coop 
lyse en de analyse van de samenhang van signalen die 


op een geluidsbandje ten einde via frequentie-ana- 


achtereenvolgens door het orkest op het bandje zijn ge- 
toverd te komen tot de interpretatie van de symphonie, 
Sommige onderzoekers verwijderen onderdelen uit de band 
recorder om te horen hoe het geluid dan klinkt, 

Genieten en begrijpen van muziek ontaardt zodoende in 
technisch sleutelen. Het routinematig registreren van 
een electroencefalogram (EEG) kan men in figuurlijke zin 
dan ook slechts betitelen met "krabben aan de oppervlak- 
te’, Natuurlijk is dit alles wat overdreven gezegd. Bij 
ziekelijk functioneren van de hersenen (ontstekingen, 
vaatinsufficienties, ruimte- innemende processen, be- 
schadigingen door letsels, epileptische ontladingen 
e.d.) kan het EEG een overtuigende bijdrage leveren voor 
een juiste diagnose maar voor een diepgaand begrip van 
de hersenfunotie zal het noodzakelijk zijn het contact 
met het zenuwstelsel uitermate te verfijnen. 


Het EEC van morgen een electrobiochemogran? 

Vooral de laatste jaren begint bij de bestudering van 
het centrale zenuwstelsel het idee veld te winnen dat 

de fysiologie van de hersenen aanzielijk beter kan wor= 
den bestudeerd door gebruik te maken van geïmplanteerde 
electroden, zowel voor diagnostische als therapeutische 
maatregelen. 

Heath en Hodes (1952), Sem Jakobsen (1953), MacDonald 
Tow en Whitty (1953), Walter en Crow (1961) en Bechtere- 
va (1963) hebben op dit gebied baanbrekend werk verricht. 
In ons land voegde Storm van Leeuwen zich bij deze rij. 
Met behulp van diepte-electroden lumen wij waarnemen op 
welk punt in de hersenen bepaalde hersenactiviteiten het 
t actief zijn. De min of meer anatomische vraag waar 
zich dit of dat bevindt, kan binnen zekere grenzen met 
deze methode worden beantwoord. De vraag echter naar het 


hoe, die hieraan onmiddellijk moet worden vastgekoppeld, 
ie veel minder gemakkelijk te beantwoorden omdat het in 
de neurofysiologie niet alleen gaat om electrische ver- 
schijnselen, maar in veel belangrijker mate vermoedelijk 
em biochemische processen. Het gaat er niet alleen om te 
weten welk soort van algemene- of lokale veranderingen in 
de hersenen tijdens een bepaalde gedragssituatie zich 
voordoen, maar het gaat er in zeer bijzondere mate ook om, 
te verstaan vanuit welke basis deze hersenveranderingen 
eigenlijk plaatsvinden. Electrische- en chemische ver- 
schijnselen zijn zeer nauw verbonden en moeten in ieder 
geval tesamen worden beschouwd bij een poging de fysiolo- 
gie van de hersenen te begrijpen. Verondersteld kan wor- 
den dat de vrij specifieke uitscheiding en dus ook het 
vrij specifieke gebruik van bepaalde stoffen door bepaal- 
de hersenstructuren een relatie moet hebben met verschil 
lende neurofysiologische- en ook gedragsmatige condities, 
zoals daar kan worden gedacht aan epileptische activiteit, 
slaapverschijnselen en woede-uitberstingen, 

Houden we de biochemische functies in het oog, dan lijkt 
het waarschijnlijk, dat met behulp van chemische bepa= 
lingen, gekoppeld aan electroneurofysiologische gedra- 
gingen van bepaalde hersengebieden een aanzienlijk beter 
inzicht verkregen kan worden in de wijze van functioneren 
van het centrale zenuwstelsel, 

On dergelijk gecombineerd onderzoek verfijnd te kunnen 
doen kunnen we gebruik maken van een door Delgado in 1962 
beschreven zgn. chemitrode bestaande uit 2 smalle pipetjes 
plus een stekker met contacten daarlangs geplaatst om 


a) electrisch te kunnen registreren 

b) electrisch te kunnen stimuleren 

c) bepaalde stoffen te kunnen injiciëren, 
terwijl voorts ook nog stoffen moeten 
worden verzameld en geanalyseerd. 


Voor een beter begrip van de functie van het zenuwstelsel 
moet in de toekomst vermoedelijk veel meer aan de enkel 
voudige zenuwcel met zijn uitlopers worden geëxperimen= 
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teerd dan tot dusver. Ben combinatie van electrofysische- 
en biochemische analyses is daarbij onontbeerlijk. 

Het zal in hoge mate boeien te onderzoeken wat de mato- 
mische- ‚ eleotrische- en biochemische correlaten zijn 
van gedachten en emoties. 

Op het gebied van gedragsonderzoek wordt bij dieren 
reeds veel werk verricht, Men weet, dat veel gedragingen 
en bijzondere gedrageuitingen zoals b.v, motorische ac- 
tiviteit, voedselopname, agressie, moederlijke gedra- 
gingen, seksuele uitingen en allerlei andere processen 
actief kunnen worden beïnvloed door eleotrisch stimule- 
ren van bepaalde hersengedeelten. Een belangrijk ver- 
schil tussen wat ontataat bij het electrisch stimuleren 
van de hersenen en het functioneren ervan op de gebrui- 
kelijke fysiologische wijze ie dat electrische stimula- 
tie in wezen een niet specifieke trigger ie voor hersen= 
funoties. Wat met electrische stimulaties bereikt wordt 
zijn over het algemeen grove gedragsuitingen maar de 
fijnere details van gedragingen kunnen niet door elec- 
trische prikkeling worden gedirigeerd. Door kunstmatige 
stimulatie ontstaat een robotachtig gedrag zoals bij 
vele dieren is waargenomen, 


Naast het hierboven in het kort beschreven "excitatieve 
hersengeärag" moet vrijwel zeker een grote belangrijk- 
heid worden toegekend aan het bestaan van remmende her- 
genmechanismen. Deze renmingen slean zowel op remmingen 
van de motoriek tot bewegingsloosheid toe, als op ren- 
ming van voedselopname, van agressie, alsmede verlang- 
zaming van de hartslag en de ademhaling. Ook de slaap 
behoort zeer waarschijnlijk tot een dergelijk inhibi- 
toir mechanisme. Bij deze remmingen die in het experi- 
ment kunnen worden opgewekt krijgt men het merkwaardige 
effect, dat ook ontstaat wanneer men een filmprojector 
stopzet, de beweging, de activiteit bevriest als het 
ware. Het robotachtige gedrag dat tijdens deze proefne- 
mingen kan worden waargenomen bewijst dat men nog lang 
niet in staat is de processen in zijn natuurlijk beloop 
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te volgen. 
Het is zeker dat nog meer kennis over de wijze van inhi= 
bitie en excitatie nodig is dan wij thans bezitten ondat 
deze processen zeer nauw verwant eijn aan de manier waar 
op bepaalde gedragingen ontstaan, of niet. 

Het zou thans te ver voeren op al deze belangwekkende fa- 
cetten van hersenonderzoek in te gaan. 

Hopelijk is met deze inleiding aangegeven dat voor de 
klinisch neurofysioloog nog een groot arbeidsterrein 
braak ligt. Verkenning en in kaart brengen van dit veld 
vereist een grote interdigciplinaire coöperatie tussen 
tal van medische specialisten aan de ene kant, en bio- 
chemici en fysici aan de andere kant. 
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Voordracht gehouden op 23 januari 1975 in het Academisch 
Ziekenhuis Leiden, op een gemeenschappelijke vergadering 
van het NERG (no. 243) en de Benelux Section IEEE. 


EEG-VERSTERKING EN - VERWERKING 


Ir, 3.0. Nije 


Nederlands Instituut voor Praeventjeve Geneeskunde TNO 
Werkgroep Quentificering EEG bij kinderen 


A description is given of a system tot analyse EEG's in terms of power-spectrum, cross-spectrum end I 


coherence. The nece: 


well as a computerized test procedure for the analoge part of the registration system. 


Inleiding 
Het Electroencephelogram (EEG) is de registratie ven 


electrische potentiaalschommelingen, gemeten tussen op 
de hoofdhuid bevestigde electroden. Deze potentiaal- 

schommelingen vormen een afspiegeling van de electro- 
chemische processen in de her: 


en. 

Bij verschillende functiestoornissen van de herse- 
nen treden veranderingen in het EEG op, die afwijken 
van het als 'normaal' aanvaarde EEG-patroon. In de kli- 
niek worden de EEG-signalen op een papier-recorder uit- 
geschreven en vervolgens visueel door de EEG-specialist 
geïnterpreteerd. Deze feitelijke patroonherkenning is 
vooral bij het optreden van sterk afwijkende golfpatro- 
nen, zoals bijvoorbeeld bij epileptie, zeer efficiënt. 
De quantitatieve eigenschappen van het EEG-signaal zijn 
echter moeilijk visueel te schatten. Vooral in dit op- 
zicht levert een geautomatiseerd systeem een belangrijke 
bijdrage. Tevens wordt door de quantificatie van het 
EEG-signaal een objectieve statistische analyse moge- 
lijk. 

Quantitatieve analyse van het EEG blijkt op sub- 
tiele wijze gevoelig voor veranderingen in het EEG-sig- 
naal als gevolg van psychologische factoren (angst, aan- 
dacht, rustig, slaperig), omgevingsinvloeden (licht, 
geluid, temperatuur), medicatie en verstoringen van het 
EEG-signaal door andere fysiologische signalen (oogbe- 
wegingen, spieractiviteit, bewegingen). Hoewel in wezen 
behorend tot de problemen van de EEG-specielist en EEG- 
leborente verdient het aanbeveling ruime aandacht aan 
de registratie te besteden. Oit laatste vormt, naast 
een zorgvuldig opgezet en getest registratie- en verwer- 
kingssysteem, onderwerp van dit artikel een voorwaarde 
voor een verantwoorde quantificatie van het EEG-signaal. 


REGISTRATIE VAN EEG's 

Ons EEG-registratiesysteem is opgebouwd rond een 
‘Ahrend & van Gogh' Electroencephaligraaf (ET-16) en 
een ‘Philips instrumentatierecorder (EL 1015) (f1g.1). 
Het EEG-signael (0-40 Hz, 0-200 uV) wordt van de hoofd- 
huid afgeleid met behulp van gechloreerde zilverelec- 
troden. De holle electrodeschijfjes (diameter van 8 mm) 


worden op het hoofd geplakt en ter verlaging van de 


ary steps of data aquisition, data preprocessing and data analysis ere discussed es 


electrodeweerstand met een geleidende paste opgevuld. | 
De plaatsing van de electroden geschiedt volgens een 
standaardsysteem, het 10-20 systeem. Om te voorkomen 


dat de aansluitdraden van de electroden als antenne voor 
electromagnetische stoorvelden gaan werken geschiedt de f 
registratie in een afgeschermde ruimte (kooi van Fare- 
day). 

Het EEG-signaal wordt vervolgens + 10° maal ver- 
sterkt en zowel op een papterrecorder als op een FM-ge- 
moduleerde instrumentatierecorder vastgelegd. Door bij 
beide apparaten een gekoppelde tijdcodering toe te pas- 
sen wordt een eenduidige tijdsrelatie tussen beide re- 
gistratiemethoden gegarandeerd. Dit is van belang voor 
het uitzoeken van de te verwerken artefactvrije EEG- 


segmenten (oogbewegingen, spieractiviteit, bewegings- 
ertefacten) . 

In het EEG-apparaat is een calibratiegenerator in- 
gebouwd. Deze schakeling genereert een sinusvormige 
spanning met een vaste frequentie (10 Hz) en een instel- | 
bare amplitude. Volgens landelijke afspraken moet elke 
EEG-registratie door dit signaal voorefgegaan worden en 
voor calibratie benut worden. 


DIGITALISATIE VAN EEG's 
Een procescomputer (IBM 1800) wordt gebruikt voor het 


digitaliseren en filteren van de EEG-signalen. Een op 
beide systemen bruikbare digitale magneetband (standaard- 
gelabeld) vormt de schekel tussen de procescomputer en 

een groot computersysteem (IBM 370) dat voor de signaal- 


analyse gebruikt wordt (figuur 1). 


Het analoge signaal van de instrumentatierecorder 
wordt via een aanpassingsversterker en, indien gewenst, 
een analoog filter op de ingang van de multiplexer en , 
A/D-converter van de procescomputer aangesloten. Met b 
hulp van de tijd-decoder kan het juiste signaal op de 


magneetband gelocaliseerd worden. Na detectie van een 


gekozen tijdcode levert de tijd-decoder de voor de A/D- 
converter benodigde synchronisatiepulsen. De overdracht 
ven de A/O-converter naar de procescomputer geschiedt 


onder controle van de computer. 
Het programma voor de procescomputer is in 
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Basie Fortran geschreven en bevat vele systeemgerichte 
routines, In eerste instantie wordt het reeds beschre- 
ven deel van de standaard-gelabelde tape doorgespoeld. 
Vervolgens worden de programmaperameters en de regis- 
tratiecondities ingelezen, en wordt het digitalisati, 
proces gestart, 


PATIENT 


EEG-SPECIALIST 
TAPE REC 


PROCES 
COMPUTER 


| cAuBRATION 
|2 FILTERING 


DATA PRE-PROCESSING 


PRINTOUT 


lem-270 


LARGE 
COMPUTER 


LE pLor 
en CLINICAL AND 
STATISTICAL 
ae) EVALUATION 


DATA ANALYSIS 


_NIPG-TNO 


Figuur 1. Verwerkingsschema 


Bij dit proces kunnen tot maximaal acht analoge signa- 
len parallel gedigitaliseerd en op een scratch-tape 


(digitaal) weggeschreven worden. Is het calibratiesig- 


naal gedigitaliseerd dan zal het systeem met behulp van 
dit signaal gecalibr 


rd worden. Staat het EEG-signaal 
op de scretch-tape dan wordt dit signeal gefilterd en 
vervolgens op de standaard-gelebelde tape weggeschreven. 
Ne deze stap kan het programma herhaald of beëindigd 
worden. 


Calibratie 


Voor de celibratie van het systeem wordt een sinusvor- 


mige spanning met een frequentie van 10 Hz en een beken- 
de amplitude gebruikt. Dit signaal is via de ingang van 
de EEG-versterkers op analoge tape geregistreerd. Met be- 
hulp van het gedigitaliseerde calibratiesigneal wordt 


de offset-spenning (OFFSET), teruggerekend naar de ingang 


van de EEG-versterker, de totale versterking van het 
systeem (GAIN) en de gemiddelde frequentie (f,) berekend. 
Voor deze grootheden geldt: 


OFFSET = u, 0/0, 
GAIN = o/o, 


an " og/ (240) 


Waarin o, de standaarddevietie ven het calibratiesignaal 
aan de ingang van de EEG-versterker is en ws o, en oo, 
respectievelijk de gemiddelde waarde, de standaarddevia- 
tie en de stendaerddeviatie van de afgeleide van het ge- 
digitaliseerde calibratiesignaal zijn. 

De offset-spanning en de totale versterking van het 
registratiesysteem worden voor correcties op het EEG- 
signaal gebruikt. De frequentie f, blijkt een gevoelige 
parameter voor het detecteren van storingen in het sys- 
teem. 


Digitaal filter 


Volgens het theorema van 'Shannon' moet, voor behoud van 
informatie, de bemonsterfrequentie van het analoge sig- 
naal tenminste tweemaal zo hoog zijn als de hoogste in 
dit signaal voorkomende frequentie. Voor verwerking wordt 
echter een zo klein mogelijk aantal data-punten verlangd. 
Om aan deze wensen te voldoen wordt het EEG-signaal met 
een frequentie van 500 Hz bemonsterd. De zo verkregen 
tijdserie wordt door een laag doorlatend digitaal filter 
gestuurd, waarna het aantal data-punten met den factor 
4 gereduceerd kan worden. 

Het filterproces is de convolutie van een tijd- 
serie X (kxât) met de filterfunctie h(lxât), Voor het 


uitgangssignaal X (kxât) van het digitale filter geldt: 


R (kxât) = Die-a hllxAt) x xlk-l) x At) ‚k = 1,5,9 


De filterfunctie h(Ixât) is in principe de fourier 
getransformeerde van een trepesiumvorig filter waarvan 
de versterking gelijk aan 1 voor het frequentiegebied 
0-30 Hz en waarvan de versterking afneemt van 1 naer 0 
over het frequentiegebied 30-40 Hz (figuur 2). Begren- 
zing in het tijdsdomein van de zo gevonden filterfunc- 
toe tot 2 xe + 1 filterpunten levert aanzienlijke zij- 
lobben in het frequentiegebied. Verbetering van dit ef- 
fect is verkregen door de filterfunctie in het tijdsdo- 
mein vie een parabolische functie te begrenzen. 

Datereductie wordt tenslotte verkregen door de ge- 
filterde tijdfunctte % (kxât) uitsluitend om de vier 
waarden van k te berekenen. 


oid 0,15 


FILTER FUNCTION 
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Figuur 2. Digiteelfilter 


VERWERKING VAN EE 
Aan de analyse van de ritmische eigenschappen van het 


EEG-signaal wordt door de EEG-specialist veel waarde ge: 


hecht. Door de herontdekking van een snelle rekenproce- 
dure voor het berekenen van Fourier-transformaties, 
‘Fast Fourier Transform’ (FFT) genoemd, en door de 
voortschrijdende ontwikkeling van computersystemen is de 


frequentie-analyse een populaire methode voor het anely- 
seren van EEG-signalen geworden. 
Bij frequentie-analyse wordt het EEG: 


schouwd als 


gnaal be- 
‚n stochastisch signaal. Dit betekent det 


uit een eindig tijdsinterval van het EEG-signeel een 


schatting voor het spectrum van het totale EEG-signaal 
verkregen moet worder 

Zo'n schatting vereist dat de statistische eigen- 
schappen van het EEG-signaal onafhankelijk van de tijd 
(stationair) zijn. Daar het EEG-signaal afhankelijk is 
van de toestand van de patiënt is het EEG slechts ste- 


tionair over korte tijd. Er wordt dan ook gezocht near 


een schatter die representatief ís voor een bepaalde con- 
ditie. Onderzoekingen hebben uitgewezen dat EEG-segmenten | 
van + 40-100 seconden redelijk stattoneir zijn. j 

Met de door ons toegepaste programmatuur (Fortran 


Iv) worden de volgende spectre berekend. 


1. Het autö-spectrum Etman) waarin de vartantie (ver- 
mogen) van het EEG-signaal als functie van de frequentie 


wordt weergegeven. 


2. Het Kruts-spectrum à,,(nxâf) det de informstie geeft 
over de statistische samenhang tussen twee CEG-efleidin- 
gen en dat de covertentie (kruisvermogen) els functie 


van de frequentie weergeeft. 


3. Oe coherentie-functie COH (nxAt) die uit de schatters 
betr), dptrmdt) on Ày (mdf) berekend wordt en die 
een maat is voor de lineaire relatie tussen beide EEG- 
afleidingen. 

pj 2 

Nd 


COH (nxbt) = 


bt) x by (Kaf) 


Schatting ven de spectra | 


De spectraalfuncties van het EEG-signaal worden steeds 
uit een EEG-segment van 60 seconden berekend. Dit seg- 
ment wordt in 11 elkaar half overlappende 10 seconden” 
epochs verdeeld. Om de interferentie tussen frequentie 
banden binnen het spectrum (lek) te reduceren worden 
deze 10 seconden-epochs met een parebolisch data-window 
vermenigvuldigd (figuur 3). 

Met behulp van de FFT worden de frequentiespectra 
van ieder epoch berekend. Uit deze frequentiespectre 
worden de autospectra en kruisspectre epochsgewijze be- 
rekend. Een eerste schatting van de autospectra en 
kruisspectre voor het totale EEG-segment wordt door mid- 


deling over de spectra van de 11 epochs verkregen. Een 
verbetering van de zo verkregen schatters wordt verkre 
gen door een gewogen middeling over naburige frequentie- 


componenten van deze schatters. De toegepaste weegfunc- 

tie is que vorm identiek aan de spectraalfunctie van 

het date-window, echter met een oppervlakte gelijk aan 

1 en een bandbr; 
De zo gevonden efschattingen voor de eutospectra 


dte groot 0.4 Hz. 


en kruisspectra van het EEG-signaal hebben een oplos- 
end vermogen van 0.4 Hz. De punten van de spectra ge- 
dragen zich volgens een Chi-kwadraatverdeling met 77 
vrijheidsgreden. Hetgeen overeenkomt met een 1% be- 

trouwbaarheidsinterval van + 1,8 dB. Figuur 5 geeft de 
resultaten van een volgens deze wijze verwerkt EEG- 


signaal. 
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Figuur 3. Parabolische window-functie 


Datareductie 
Voor de statistische verwerking van de verkregen spectra 
bevatten deze nog te veel parameters. Er moet dus nog 
een of andere vorm van datareductie toegepast worden. In 
een zeer simpele vorm zijn alleen de gegevens van de 
autospectra beschouwd. Als EEG-parameters zijn de vermo- 
gens in de door de EEG-spectalist tradittoneel gebruikte 
frequentiebanden i.c. 8-band = 1,5 - 3,4 Hz; B-band = 
3.5 - 7,4 Hzs al-band = 7.5 - 9,4 Hz; aZ-band = 3.5 — 
13.4 Hes Bî-band = 13,5 - 17,4 Hz en B2-band = 17,5 - 
25 Hz berekend. Deze parameters zijn uiteraard cok met 
bandfilter te verkrijgen. 

Een tweede methode bepaalt die piekfrequenties die 
‚n bepaalde betrouwbaarheidslimiet (1%, 0,1%) over- 


schrijden. Van deze piekfreguenties wordt het vermogen 
bepaald, terwijl tevens de coherentie tussen twee kana- 


len voor de piekfrequenties beschouwd wordt. Met deze 


coherentie kan het verband tussen de linker en rechter 
hersenhelft onderzocht worden, voor de relevante fre- 
quenties in het EEG-signaal. 


TESTEN 
Het ligt voor de hand dat de kwaliteit van de dataver- 
werking in belangrijke mate afhankelijk is van de kwa- 


liteit van het registratiesysteem. Hoewel de specifica- 
ties van de fabrikant bekend zijn is het daarom noodze- 
kelijk van tijd tot tijd de werkelijke fouten en onnauw- 
keurigheden van het totale systeem te onderzoeken. Hier- 
bij is vooral hun invloed op de berekende parameters van 
beleng. Toepassing van de Fourier-analyse biedt met wei- 
nig extra inspanning twee elkaar aanvullende testmetho- 
den. Beide methoden leveren informatie over de presta- 
ties van het totale systeem, met uitzondering van de 
electroden. 

Gemeten en onderzocht zijn de eigenschappen van de 
ruis in het registratiesysteem. Dit gebeurt door de spec- 
trunberekening op deze ruis toe te passen, onder dezelf- 
de condities als bij het verwerken van EEG-signalen. Op 
deze manter is gevonden dat de systeemruis over de fre- 
quentieband 1 - 32 Hz een vlak verloop heeft en dat de 
signealruisverhouding ten opzichte van onze EEG-signalen 
beter dan 40 dB is. Beneden 1 Hz gaan driftverschijn 
len een belangrijke rol in het spectrum spelen en wordt 


de signaalruisverhouding verlaagd tot 30 d8 (figuur 4), 
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Figuur 4, Systeemruis 


Met behulp van pseudobinaire ruis als testsignaal 
is het mogelijk de overdrachtsfunctie van het gehele 
systeem te berekenen. Deze ruis heeft essentieel slechts 
twee spanningsniveaus waartussen het signaal door middel 
van een random proces heen en weer geschakeld wordt. In 
de door ons toegepaste ruisgenerator (Hewlett & Packard 
HO1 - 3722A) wordt dit proces bestuurd door een modulo 2 
teruggekoppeld schuifregister. Wordt de pseudobinaire 
ruis bemonsterd met de schuiffrequentie (1/At) van de 
generator dan is het autospectrum 6,,{nx4f) vlek. Dear 
het registratiesysteem lineair verondersteld mag worden, 
volgt de overdrachtsfunctie H(nx4f) uit het quotiënt van 
het kruisspectrum $,,(nxdf), berekend uit de input en 
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Figuur 5, EEG van een 38-jarige Jongen 


21 


output van het systeem, en het autospectrum van de pseu- 
dobinetre ruis. 


Oy (nxaf) 


bn af) 


Hinxaf) = 


De overdrachtsfunctie, een complexe grootheid, wordt in 
zijn emplitude- en fase-karakteristiek uitgedrukt. 

Uit de resultaten van deze testmethode blijken de 
emplitude-kerakteristteken van de kanalen van het regis- 
tratiesysteem onderling minder dan 0.1 d8 te verschil- 


den. 
De verschillen tussen de fase-karakteristieken zijn fre- 
quentie-afhankelijk en nemen toe. In het frequenti 


bied 0 - 32 Hz zijn deze verschillen kleiner den 6 gra- 
den. Oorzaak blijkt een constante tijdsvertreging tussen 
de kanalen als gevolg van de toleranties in de opname- 
en weergsvekoppen van de instrumentatierecorder. 

De gevonden fouten zijn echter klein ten opzichte 
van de betrouwbaarheid van de geschatte spectra en de 
vartabiliteit ven EEG-signalen. 
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OVER DE TOEPASSING VAN FLUCTUATIESPECTROSCOPIE IN DE NEUROFYSIOLOGIE | 


Dr, J. de Goede 
Laboratorium voor Fysiologie, Rijksuniversiteit van Leiden 


From the analysis of spontaneous fluctuntions of a physical quantity (“noise”), information can 
be obtained about dynamical properties of systems, This so-called fluctuation spectroscopy haa 
been used to study the kinetic processes in the nerve membrane, The measured power spectra under 
current-clamp conditions consisted of several components, We discuss the different physical 


mechanisms which correspond to thi 


1, INLEIDING 


In de macroscopische fysica worden aan fysische 
grootheden (zoals electrische stroom, êruk enz.) 
goed gedefinieerde waarden toegeschreven. Deze 
moeten echter beschouwd worden als benaderingen, wat 
tot uiting komt in het bestaan van fluctuaties(zoals 
bijvoorbeeld de Brownse beweging en de lichtver- 
strooiing). De evenwichtsstatistische mechanica 
stelt ons o.a, in staat het gemiddelde kwadraat van 
deze fluctuaties in macroscopische evenwichtstoe- 
standen van systemen te berekenen, We karakteriseren 
den de instantane fluctuaties van deze fysische 
grootheden, We zijn echter meer geinteresseerd in 
tijdsafhankelijke fluctuaties (ook wel ruis genoemd) 
We willen dan weten hoe de uitwijkingen op verschil- 
lende tijden onderling met elkaar zijn gecorreleerd, 
Omdat de tijd nu in het probleem optreedt, ligt het 
buiten het bereik van de evenwichtsstatistische 
mechanica en vereist in principe de oplossing van de 
bewegingsvergelijkingen van veel-deeltjes systemen, 
Toch is het mogelijk gebleken met behulp van de 
theorie van stochastische processen een “short-cut" 
door te voeren in de algemene theorie van niet- 
evenwichtsprocessen, 

Er zijn verscheidene redenen waarom de theorie 
van fluctuaties zich kan verheugen in een toenemende 
belangstelling. 

In de eerste plaats vormen fluctuaties een obstakel 
in precisiemetingen, Om hun effect zo veel mogelijk 
te elimineren is de bestudering van fluctuaties van 
direct praktisch belang. Verreweg de meeste ruis- 
studies zijn dan ook uitgevoerd in de toegepaste 
electronica 

In de tweede plaats echter kunnen fluctuatiever- 
schijnselen gebruikt worden om informatie te ver- 
krijgen over dynamische eigenschappen van systemen, 


In plaats van ruis te bestrijden kunnen we het dus 


benutten als bron van informatie over fysische 
systemen. In de fysica heeft men reeds lang gebruik 
gemaakt van ruismetingen om dynamische eigenschappen 
van systemen te bestuderen, maar toen Verveen en 


components, 


Derksen (Verveen 1965) in 1962 begonnen de spontane 
electrische spanningsfluctuaties in geisoleerde 
zenuwvezels te meten en te analyseren betekende dit 
een nieuwe experimentele aanpak in de fysiologie, 
niet alleen in de neuro-fysiologie, maar voorel oak 
in het membraanonderzoek in het algemeen, In deze 
voordracht zullen we een overzicht geven van de 
resultaten zoals die tot nu toe in de geisoleerde 
zenuwvezels uit de nervus ischiadicus van de kikker 
verkregen zijn met deze fluctuatiespectroscopische 


methode, 
2. FYSIOLOGISCHE ACHTERGROND 


Het zenuwstelsel van hogere organiemen kan beschouwd 
worden als een communicatie-systeem, wearin signelen 


van electro-chemische aard worden getransnorteerd 


(Davson 1970). De bouwstenen van dit communicatie- 
systeem worden gevormd door de zenuwcellen(neuronen), 
die in het algemeen bestaan uit de volgende onder- 
delen: het soza of cellichaam, het axon, de den- 
ärieten en de synapsen (zie fig.1). Een neuron ont- 


fig.1, Schematische tekening van een neuron 
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vangt vele an ne i 
takten (de tie ophet an 
dendrieten In het cellichaam worden deze 
synaptische signalen gesommeerd en indien het t 
signaal een bepaalde waarde ("drempe overschr 
wordt een ele signaal, een zg tie- 


potentia: 


gegenereerd 


verzwakt langs een kabel, he 


» Actiepote, 


alle ci 


llen hebben neuronen 


een goed geleidende electrolietische bi 


scheidt van een ander estelde, 


buitenoplossing. Het axon ve 


bovendien omgeven door een 


sched 


regelmatige 


is, Een in! g van deze 


knoop van Ranvier genoemd, Het ont 


planten van actiepotenti 


alen kar 


termen van twee factoren n.l. membr 


geleiding langs het axon, Het excitati 
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andering in ionenstromen door de ce 
kabelgeleidingseigenschappen veroorzaken dat dez 


veranderingen zich langs 


een snelheid di e en à 
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binnen en buiten het axon wordt bepaald, 

De te excitatiever in het 
kunnen beschreven worden in termen van het zoge- 


naamde Hodgkin-Huxley 


ologische theorie geeft een quantit 
schrijving van de membraanpermeabiliteitsveran- 
deringen die de fysische basis vormen voor het 


excitatiene 
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electrische ootenti 
embraan wordt ver- 
ncentrntie kalium-ioner 
entratie, In de uit- 

t e Juist 


zijûh. de one 


braan- 


ionenstroom 


met stapvormige span- 
erplaatsingsstroom tot 


de: nethenst 
geldig or vele 
nenstroom te solitser 
tr en een 

Als drijvende kr, 


blijken de partiële ionen-stromen onafhankelijk van 
elkaar te zijn, zodat bepaalde ionen experimenteel 
vervangen kunnen worden door andere ionen zonder 
dat de overige ionenstromen verstoord worden, De 
totale ionenstroom kan gescheiden worden in twee 
hoofdstromen, n‚l, een natriumstroom, een kalium- 


stroom en de genoemde lekstroom (zie fig.3). 
Internal potential 


Ln L ij 


o 2 4 
Time (msec) 
fig.5. Schematische voorstelling van de ionen- 
stromen in a voltage-clamp experiment. 


2) Iatlge®) Ie ©) Inr à) potentiaal 


sprong. 


Voor de totale stroom I kan nu geschreven 
worden 
I= + Ig + Iga * Ie (a) 


waarin I de verplaatsingestroon, Ig de kaliun- 
stroom, In de natriumstroom en I, de lekstroom is, 

De verplaatsingsstroom kan in eerste benadering 
geschreven worden als 


äv 
mel, (2) 


met Cy, de membraancapaciteit en V de transnenbraan- 
spanning t.o.v. de buitenoplossing die gekozen is 
als referentie. We spreken van depolarisatie 

als we het potentiaalverschil over de membraan 
kleiner maken (minder negatief), van hyperpoleri- 
satie als we het potentiaalverschil groter maken 
(meer negatief), Een handige manier om de permea- 
biliteit voor natrium-,kalium-,en lek-ionen in een 
membraan te representeren is in termen van de 
respectievelijke geleidingsvernogens &y,- Ey en EL: 
Deze zijn gedefinieerd als 


Iga a Ena (Vga) 4 6) 
Ik =& WV-Vy), (4) 
IL (vr) (5) 


In deze relaties zijn Vug, Vg en Vj de even- 
wichtspotentialen, 
Zij worden gegeven door de Nernst-formule bijv, 
Var En EE, (6 
met R de gasconstante, T de absolute temperatuur, 
F de constänte van Faraday, (Cya) de natriumcon- 
centratie in het axoplasma en (Cado de natrium- 
concentratie in de buitenoplossing. Iy,s Iy en 1, 
zijn ionenstromen waarbij een buitenwaarts gerichte 
stroom positief wordt gerekend (zie fig.4).5, is een 


Outside 


Inside 


fig.4. Equivelent circuit van de knoop van 
Kanvier. 


constant geleidingsvermogen,onafhankelijk van de 
tijd en de membraanspanning. Uit de resultaten van 
de voltage-clamp experimenten kunnen empirische 
relaties gevonden vorden voor de parameters é&y, en 


Eg en wel 
Era = Ema m 
er (e) 


waarin m’h en n° de fracties van het natriun- en 
kalium-geleidingsvernogen representeren die actief 
zijn. De parameters m, hen n voldoen aan de volgende 
eerste orde vergelijkingen: 


DE ar(len)-Bn « (9) 
de = ante) Br (10) 
U oa (1-) Bh a) 


waarin de snelheidskonstanten u, en B, (i = n‚m,h) 
functies zijn van V. De sigmoide vorm van de stromen 
die waargenomen wordt na een depolarizerende stap 
wordt teweeggebracht door de parameters men n tot 


de eerder genoemde machten te verheffen. Bij elke 
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membraan potentiaal V relaxeren de waarden van 

h, m, n naar de waarden mee, hee Een nee langs een 
exponentieel tijäsverloop met tijdsconstanten Cm, 
Th en En naar de nieuwe stationaire toestand met 


en soortgelijke uitdrukkingen voor Cmen 
n'*n ú 
„En « en nee = 


A met analoge uitérukkingen vor 
onb, 
Mee en hee. Voor het kaliumsysteem hebben we dit 


in fig,5. schematisch weergegeven. 

Het is gebleken dat de relatief eenvoudige 
permeabiliteitsveranderingen van de membraan op ver- 
anderingen in de membraan-potentiaal in de voltage- 
clamp experimenten voldoende zijn om de meeste ver- 
schijnselen in de electro fysiologie bevredigend te 
be 
empirische beschrijving slechts geverifieerd ie 


chrijven, Wij vestigen er de aandacht op dat deze 


voor tijden van de orde van grootte van de duur van 
een actiepotentiaal (enkele msec.). 


Tr (msac) 


fig.5. Schematische kurven voor T, en nos voor 
de knoop van Ranvier van de kikker, 


4. DE FYSISCHE BETEKENIS VAN DE HODGKIN-HUXLEY 
VERGELIJKINGEN 


Een fundamentele opgave van de neurofysiologie is 
nu het opsporen van de fysische mechanismen die de 
permeatiliteitsveranderingen zegelen en waardoor 
een actiepotentiaal gegenereerd kan worden die zich 
onverzwakt voortplant, Het belangrijkste probleem 
is dan ook de interpretatie van de parameters in 
het Hodgkin-Euxley model in termen van moleculaire 
processen. Ben goed ontwikkeld mathematisch model 
bevat echter aanwijzingen voor de fysische proces- 
sen die aan het verschijnsel ten grondslag liggen. 
Hodgkin en Huxley hebben nu de volgende inter- 
pretatie voorgesteld (Hodgkin 1952). De permeabili- 
teit van de ionen door het membraan wordt bepaald 
door het electrische veld. Geladen deeltjes of 


dipolen nemen een nieuwe verdeling aan na een ver- 
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andering in de menbraanpotentiaal, De deeltjes of 
disolen openen wegen, waardoor ionen door het mem- 
braan kunnen stromen door bepaalde posities in te 
nemen. Om de signoide vorm van het tijdsverloop van 
de conductanties te beschrijven, wordt zangenomen 
dat meer dan één deeltje (dipool) nodig is om een 
“kanaal” te activeren, In het model worden de 
deeltjes aangegeven met h‚ u en n waarin n°h de 
waarschijnlijkheid is dat drie m-deeltjes en één 
h-deeltje de juiste posities innemen om een kanaal 
voor de natriunionen te openen en n° de waarschijn- 
lijkheid dat vier n-deeltjes de juiste positie in- 
nenen voor het openen van een kanaal voor de kalium- 
ionen, In de vergelijkingen vormen de permeabili- 
teits mechanismen onafhankelijke fysische processen, 
Het succes van het Hodgkin-Huxley model is een eerste 
aanwijzing, det de natriumen kalium-ionen zich door 
structureel gescheiden kanalen bewegen. 


5. FLUCTUATIES IN DE MEMBRAANPOTENTIAAL VAN DE KNOOP 
VAN KANVIER IN STATIONAIRE TOESTAND 


Zenuwzenbranen, zoals de knoop van Ranvier, blijken 
spontane spanningsfluctuaties te vertonen(Verveen 
1974). Zoals gezegd kunnen deze spanningsfluctuaties 
benut worden om dynanische processen, die zich in 
het membraan afspelen, te bestuderen, 

Een van de redenen waarom fluctuatie-spectro- 
scopie tot voor kort vrijwel niet werd toegepast in 
electrolietische systemen is gelegen in de technische 
moeilijkheden om kleine fluctuaties te meten en de 
verschillende ruisbronnen te scheiden, Deze noeilijk- 
heden zijn nu gedeeltelijk opgelost door recente 
ontwikkelingen in het instrumentarium, zodat de 
analyse van fluctuaties nu een interessante techniek 
is geworden om informatie te verkrijgen over mole- 
culaire processen in membranen, 

Omdat het gebruik van inwendige electroden 
onmogelijk is in het door ons gebruikte preoarsat, 
moeten aangrenzende knopen gebruikt worden als 


nput-output terminals", In een "three-terminal 
arrangement” is de centrale knoop het enige gemeen- 
schappelijke element in het symmetrische circuit 
van fig.6, Goede isolering tussen de drie opeen- 
volgende knopen kan bereikt worden door negatieve 


seriefeedback ("guard ring" schakeling), Kruiscor- 


relatie van de gemeten ruisbronnen zorgt er voor 
dat in grote trekken hoofdzakelijk de ruis van de 
centrale knoop in het gemeten vermogenespectrum 
overblijft, Kuisbronnen die veroorzaakt worden door 
verschillende fysische mechanismen geven elk weer 
een tnder aspect van het dynamische gedrag van 
zenuwmenbranen weer, We zullen nu de verschillende 
ruiscomponenten, die gemeten zijn in de knoop van 
Ranvier, bespreken, 


yoveldeat ze Went) 


fig.6. Schema van de drie terminal arrangement 
voor ruismetingen voor de knoop van Ranvier, De 
knoop wordt voorgesteld door een eenvoudig elec- 
trisch model, B, weerstand centrale knoop: C, 
membraancapaciteit: B, weerstand axoplasna; H, 


weerstand buitenkno 


Rs en Rel shunt - weerstanden 
langs tussenknopen; e(t) membraanruis; a'(t) en 
b'(t) ruis van axoplasma en buitenknoop; a"(t) en 


b'(t) versterkerruis (Siebenga 19732). 


a) Thermische ruis 


Thermische ruisspanning heeft een spectrale dicht- 
heid Srn(£) die evenredig is met het reële gedeelte 
van de (passieve) membraanimpedantie 


Syn(£) = 4KT Re Z(£) , (12) 


waarin Sn(£) de spectrale dichtheid van de ruis- 
spanning is, k de konstante van Boltzmann, Z,(£) 

f de 
frequentie, Uit het thermische ruisspectrum kan dus 


de totale impedantie van het membraan en 


de passieve membraanimpedantie gevonden worden. We 


merken op dat deze formule s 


hts afgeleid is voor 
systemen in thermodynamische evenwicht, Celmembranen 
bevinden zich echter altijd in een stationaire toe- 
stand, In de praktijk blijkt dit geen complicatie 
te geven, 


b) 1/f-ruis 


Historisch gezien is deze ruissoort de eerste die 


Verveen en Derksen gemeten hebben in de knoop van 


Ranvier (fig,7.). In de theorie van de ruisver- 
schijnselen vormt de 1/f-ruis een fascinerend maar 
zeer moeilijk vraagstuk. Er is geen algemene theorie 
bekend, De moeilijkheid is, dat het niet mogelijk 
is, plausibele elementaire processen te bedenken die 
aanleiding geven tot deze ruis (misschien met uit- 
zondering van enkele gevallen in de theorie van 
halfgeleiders), Voor de 1/f-ruis in electrolietop- 
lossingen neent men aan, in navolging van Hooge 
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fig.7. Vermogensspectrum bij de rustmembraan 
potentiaal (Derksen 1965). 


(Hooge 1972), dat deze ruis veroorzaakt wordt door 


fluctuaties in de beweeglijkheid van de ladings- 


dragers, Experimenteel is gebleken dat de drie 


kanaalsystemen alle 1/f-ruis genereren, Het zou 
interessant zijn om te proberen de fenomenologische 
formules voor 1/f ruis in electrolietoplossingen van 
Hooge toe te passen op de knoop van Ranvier. 


e) Burstru 


De "ruisuitbarstingen" welke optreden bij hyper- 
polarisatie zijn experimenteel moeilijk te onder- 
zoeken, Het spectrum blijkt evenredig met et te 
zijn. Het vermoeden bestaat dat deze ruis gelieerd 
is met het leksysteem en veroorzaakt wordt door 
tijdelijke "gatvorming" in het leksysteem(Van den 
Berg 1974). Indien dit vermoeden Juist is, zou burst 
ruis ons iets kunnen leren over de eigenschappen van 
het leksysteem. Deze ruis is echter nog niet goed 
onderzocht, 
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d) Kanaalconductantie-ruis 


Conductantiefluctuaties in zenuwmembranen ontstaan 
wanneer de mechanismen die de permeabiliteit van 
de membraan bepalen stochastisch van aard zijn. 
(Dit zal altijd het geval zijn op een bepaald nivea 
Afhankelijk van het microscopische model zullen de 
conductantiefluctuati 


aanleiding geven tot ver- 
schillende typen ruisspectra, Bén van de bijdragen 
van ruisonderzoek zal dan ook kunnen zijn het ex- 
perimenteel onderscheiden tussen verschillende 
microscopische modellen, Als voorbeeld zullen we 

de ruisspectra berekenen van een bepaalde stoch- 
astische interpretatie van de Hodgkin en Huxley 
vergelijkingen (Hill 1972, Stevens 1972), We zullen 
het ruisspectrum bepalen van het kaliumsysteem; het 
spectrum voor het natriumsysteem kan op analoge 
wijze gevonden worden, Laten we veronderstellen dat 
er N onafhankelijke kaliumkanalen zijn die geleiden 
of niet geleiden, Elk 
kanaal wordt "bewaakt" door vier onafhankelijke 


met geleidingsvermogen 


macromoleculen die in twee conformaties wen v 
kunnen voorkomen, Een kaliumkanael geleiët als de 
vier macromoleculen alle in bijv. de w conformatie 
zijn; in alle andere gevallen geleidt het kalium- 
kanaal niet, De snelheidakonstanten van de over- 


gangen tussen w en v zijn spanningsafhankelijk 

en worden gegeven door de Hodgkin-Huxley parameters 
a, en Pe We kunnen de spectrale dichtheid S, van de 
fluctuaties in het geleidingsvermogen nu op een- 
voudige wijze voor dit model berekenen, Deze wordt 


gegeven door 


sf) « ne À ú) noet Ît-noe) XX 


2 
Ki (13) 


te lars 


Om een uitdrukking te vinden voor het spectrun 5, 
van de ruisspanning veroorzaakt door de conductantie- 
fluctuaties onder de conditie van constante stroom, 
maken we gebruik van de conversieformule 


se) « Jaof°s 0 v-v)? 14) 


Experimenteel is gebleken dat de membraanimpedantie 
onafhankelijk is van de frequentie tot ongeveer 
200 Ha, In dit frequentiegebied is dus het ver- 
mogensspectrum van de ruisspanning direct evenredig 
met het spectrum van de fluctuaties in het ge- 
leidingsvermogen van het kaliumeysteem. In deze 
stochastische interpretatie van het Hodgkin-Huxley 
model kan gk geïnterpreteerd worden als 

Ek = ny (15) 
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We zien dus dat meting van het spectrum van de 
fluctuaties in de conductanties gecombineerd met 
nee en gk (bijv. uit voltage-clamp experimenten)ons 
in staat stellen het aantal kalium-kanalen N en het 
Beleidingsvermogen yvan één kannal te berekenen, 
Bovendien voorspelt de theorie een verband tussen 
de a: anijdfrequentie van het spectrum en de tijds- 
constante T,» Inderdaad heeft Siebenga bij depolar- 
izatie een lorentziaanse component in het vermogens- 
spectrum gevonden (zie fig.8) die toegeschreven kon 


fig.8. Ruisspanningsspectra van een knoop van 
Ranvier (Siebenga 1973). 


worden aan het kaliumsysteem,maar deze component 
bleek niet in overeenstemming te zijn met de theorie 
(Van den Berg 1975). 

Soortgelijke formules als bovenstaande kunnen 
afgeleid worden voor het natriumsysteem, Met 
farmaca is het mogelijk het kaliumsysteen volledig 
te blokkeren, zonder dat het natriumsysteem en het 
leksysteem beïnvloed worden. Van den Berg (Van den 
Berg 1975) is het gelukt in het overgebleven spectrum 
een lorentzcomponent te isoleren, die toegeschreven 
kon worden aan het natriumsysteem. Deze component 
blijkt in goede benadering beschreven te kunnen 
worden als de fluctuaties in het h-deeltjes mechanis- 
me en leverde een geleidingsvermogen per natrium- 
kanaal op van ongeveer 107120! en een aantal 
kanalen van 5,10% per knoop. 


e) Sho 


oise 


Ruis veroorzaakt door het corpusculaire karakter van 
de ladingsdragers (shot-noise) is tot nu toe niet 
gevonden. Deze ruis zou ons o.a, informatie kunnen 
verschaffen over de looptijd van de diverse ladings- 
dragers door het membraan, 


NABESCHOUWING 


Zoals uit het bovenstaande duidelijk is geworden 
staat het ruisonderzoek aan de knoop van Hanvier 
nog aan het begin. Dit kan trouwens gezegd worden 
van de fluctuatie-spectroscopie in electroliet- 
systemen in het algemeen. Voor de interessante, 
andere toepassingen van de fluctuatie-spectroscopie 
in de neurofysiologie verwijzen we naar het over- 
zichtsartikel van Verveen en DePelice(Verveen 1974), 
Er is echter een toenemende belangstelling voor het 
bestuderen van kinetische processen net behulp van 
fluctuatie-spectroscopie, ook buiten de neurofys- 
iologie. Het lijdt geen twijfel, dat deze techniek 
in de toekomst sterk ontwikkeld zal worden en veel 
bij zal dragen tot de kennis van membraanprocessen 


zowel in exciteerbare zenuwmembranen als andere 


membranen, 
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ERSENONDERZOEK GEBASEERD OP BEELDVORNING MET ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN 


Dr.Ir.W‚Herstel 


Afdeling Radiologie, Kijksuniversiteit Leiden 


Image forming methods for examining the human head are essentially forms for the non-destructive 


testing of living materials. Thermography can be used for the recording of superficial heat ra- 


diation patterns, When it comes to the studying of details in deeper lying tissues, such as the 


skull or the brain, one has to resort to the use of a penetrating radiation: x-rays and gamme. 


rays. The usefulness of the pictures depends largely on the physical properties of these rays 


and on the image formation and processing. In many cases image contrasts are artificially en- 


hanced, Modulation transfer functions are generally used for the quantification of picture deg- 


radation, To a certain extent photographic subtraction, electronic contrast enhancement and 


computer processing can make the information more accessible, 


Onderzoek van het hoofd waarbij het gaat om af- 
beelding van anatomische strukturen is een vorm van 
non-destruktief onderzoek van levende weefsels. In 
het ideale geval zal de beeldvorming geen aanleiding 
geven tot veranderingen in de weefsels en verder 
moet het onderzoek zo mogelijk zonder schade kunnen 
worden uitgebreid of herhaald, De funkties van het 
menselijk brein zijn zo essentieel en de weefsels 
zijn zo kwetsbaar dat het onderzoek geen stoornis, 
ook niet van voorbijgaande aard, nag veroorzaken. 
Van de vele beeldtechnieken, die gebruikt worden in 
de hersendiagnostiek wordt hier alleen aandacht ge- 
schonken aan die, welke gebaseerd zijn op hun ge- 
voeligheid voor infrarood, röntgenstralen en gamma- 
stralen. Veelbelovend is ook het gebruik van ultra- 
sonore trillingen, dit komt in een andere voor- 


dracht ter sprake, 
BEELDVORMING MET RONTGENSTHALING 


Waar het gaat om hersenonderzoek is de röntgen- 
straling verreweg het meest gebruikte hulpmiddel 
bij de beeldvorming. Dit komt omdat röntgenstraling 
niet alleen vrij eenvoudig op te wekken is maar ook 
voor dit doel uiterste geschikte eigenschappen 
heeft zoals een sterk doordringend vermogen en een 
sterke wisselwerking met de materie, Hierdoor is de 
straling met eenvoudige middelen al te gebruiken 
voor beeldvorming (b.v. door toepassing van lumi- 
nescentie en fotografisch effekt). De röntgen- 
straling wordt opgewekt in röntgenbuizen door in 
een sterk elektrisch veld versnelde elektronen 
abrupt af te remmen, De snelste elektronen bepalen 
de kortste golflengte van het opgewekte spectrum, 
dat een continu karakter heeft afgezien van een 
aantal lijnen die karakteristiek zijn voor het 


anodenateriaal van de röntgenbuis, Voor hersenonder- 
zoek zijn buisspanningen tussen 80 kV en 120 kV 
gangbaar. De straling is zeer kortgolvig; de groot- 
teorde van de golflengte is 107 Îm en van de 
frekwentie 10/’xz. De absorptie van de straling in 
weefsels is een zeer gecompliceerde zaak waarin op 
atomaire schaal zich een aantal processen afspelen 
nl. fotoelektriciteit, verstrooiing met gelijk- 
blijvende golflengte (Rayleigh verstrooiing) en 
verstrooiing gepaard gaande met vrijkomende elek- 
tronen en uitzending van een langere golflengte 
(Compton verstrooiing). Niet onvermeld mag in dit 


Fig. 1, Röntgenopnamen van het hoofd; 
de bloedvaten zijn zichtbaar gemaakt 
m.b.v. een kontrastmiddel, 

A, rechtstreekse positieve afdruk, 

B. langs elektronische weg geharmo- 
niseerde afdruk 


verband blijven de biologische werking van de 
röntgenstraling, waarvoor verschillende weefsels 
een verschillende gevoeligheid bezitten, De oog- 
lens behoort tot de zeer gevoelige weefsels. Wat 
een belangrijk aspekt is bij alle röntgenonder- 
zoek van het hoofd. De biologische werking moet 
steeds aanleiding zijn de informatie ten koste van 
een zo gering mogelijk stralenbelasting te ver- 


Tijdschrift van het Nederlands Elektronica- en Radiogenootschap deel 40 - nr. 1 - 1975 31 


krijgen; verder zal ieder in de omgeving zich tegen 


verstrooide straling moeten beveiligen, 


schermbeekd-fotogratie 


met computer-beekdverwerking 


Pig. 2. Verschillende methoden van beeld- 
vorming met röntgenstraling. 

Verschillende afbeeldingsmethoden gebaseerd 
op röntgenstraling zijn schematisch samengebracht 
in fig. 2, Gaat het om onmiddellijke waarneming 
dan maakt de arts gebruik van röntgen-doorlichting, 
meestal via een beeldversterker al of niet voorzien 
van een televisie-kanera, Bij het vervaardigen van 
fotografische opnamen heeft men keus uit opnamen op 
groot formaat (vervaardigd met filmmateriaal tussen 
zgn. versterkingsschermen) of klein formaat(scherm- 
beeld). De eerste methode geeft het mooiste resul- 
taat, maar ie vrij kostbaar omdat het om een grote 
hoeveelheid filmmateriaal gaat dat aan beide zijden 
van een emulsie is voorzien. Bij alle hier ge- 
noemde methoden krijgt men steeds een zgn, super- 
positiebeeld, waarbij de weefsels die dicht bij net 
beeldvormend systeem gelegen zijn geometrisch 
minder worden vergroot dan verder afgelegen weef- 
sels. Opnamen van de schedel leveren informatie 
over de botstrukturen; bij het hersenonderzoek kan 
zo nodig het kontrast worden vergroot door zuurstof 
te brengen in hersenholten (pneumografie) of door 
een kontrastmiddel, dat zware atomen moet bevatten 
en de straling voldoende verzwakt, maar verder geen 
nadelige bijwerkingen mag hebben, in de bloedvaten 
te brengen (angiografie), 

Beeldbewerking b.v. harmonisatie of subtractie 
kan de informatie beter toegankelijk maken. Bij het 
harmoniseren van een röntgenfoto worden langs 
elektronische weg correcties aangebracht in ver- 
band met de niet-lineariteit van het fotografische 
procédé, Voor subtractie, zowel langs fotografische 
als langs videotechnische weg uitvoerbaar, zijn 
een tweetal opnamen vereist, Wil men b.v, het 
patroon van de bloedvaten in het hoofd nauwkeurig 


bestuderen zonder gehinderd te worden door andere 
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strukturen in het superpositie-beeld, dan kan dit 
worden bereikt door van een afbeelding met onge- 
spoten vaten een tweede opname, waarin de vaten 
niet opgespoten zijn, "af te trekken", Pionierswerk 
op het gebied van video-kleuren-subtractie is in 
ons tand verricht door dr.W.J.Oosterkanp. De droge 
röntgenologische procédé's (xerografie) bevinden 
zich nu nog in een stadium van ontwikkeling: in 
verband met de slinkende zilvervoorraden zouden 
deze methoden nog wel eens onmisbaar kunnen blijken, 
Bij de tot nu toe besproken technieken wordt 
geen optimaal gebruik gemaakt van de informatie die 
aan de ingewikkelde anatomische strukturen van het 
hoofd ontleend zou kunnen worden. Enerzijds gaat 
veel beeldinformatie verloren door de superpositie, 
anderzijds treden er grote verliezen op door de 
bizonder verstrooiing van de röntgenstraling in de 
weefsels. Deze bezwaren worden sinds kort over- 
wonnen door gebruik te maken van zeer smalle 
stralenbundels die als het ware één schijf in het 
hersengebied aftasten, De uittredende informatie 
treft een detector, die synchroon met de stralen- 
bron meebeweegt. De uit deze metingen verkregen in- 
formatie wordt digitaal verwerkt en magnetisch 
vastgelegd, In de vorm van een plot of een beeld op 
een oscillograaf ie na korte tijd de ruimtelijke 
verdeling van de verzwakking in de verschillende 
weefselconpartmenten beschikbaar. Op verschillende 
plaatsen wordt aan de ontwikkeling van deze röntgen 
scantechnieken intensief gewerkt. EMI-Ltd, heeft op 


Fig.3. Opname-eenheid van de EMI- 
röntgenscanner met computer bewerking 
van de beeldinformatie. 


dit punt een werelâprimeur. In geavanceerde hersen- 
centra treft men nu sinds kort deze apparatuur, 


waarbij gedurende elke lineaire scan bestaat uit 


160 metingen, Daarna draait de hele meetkop één 
graad. De informatie, die de matrix vult wordt 
verkregen uit 180 x 160 = 28800 metingen en is na 
enkele minuten voor klinische beoordeling beschik- 
baar. Een revolutionaire stap in de neurologische 
radiologie met grote winst in tijd en aanzienlijk 
minder risico's voor de patient. 


BEELDVORMING MET GAMMASTRALING 


Hoewel gammastraling fysisch beschouwd veel over- 


eenkonstig heeft met röntgenstraling, is de toe. 
passing bij de beeldvorming geheel verschillend, 
De radioaktieve stof bevindt zich in het lichaam 
van de patient, dit in tegenstelling tot de 
röntgen-stralenbron, die buiten het lichaam wordt 
opgesteld meestal zelfs met de mogelijkheid de af- 
stand tot het beeldvormende systeem te veranderen, 
Bij gebruik van gammastraling zijn er twee beeld- 
vormende methoden in gebruik, In de eerste plaats 
is het mogelijk een daartoe geschikte meetkop 
boven het te onderzoeken gebied mechanisch te be- 
wegen, waarbij de uitkomst van de meting in een 
plat vlak wordt weergegeven. Deze methode wordt 
nader aangeduid met het woord scanning. De meetkop 
bestaat uit een scintillatiekristal met een foto- 
multiplicatorbuis; het geheel bevindt zich in een 
zgn. collimator, die in principe bedoeld is slechte 
straling uit het op dat moment onderzochte gebied 
door te laten en alle storende straling van elders 
te verhinderen het kristal te treffen, Tot deze 


d mn 
W 
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Fig.4, Meting van gammastralingen 

A. Meetkop scintillatie-scanner. 

B. Meetkop gamma-kamera, 
oplossing is men wel gedwongen omdat gammastraling 
zich rechtlijnig voortplant en niet op andere 
wijze (men zou kunnen denken aan lenzen of 
spiegels) te beïnvloeden is. Een duidelijk nadeel 
van deze zgn. scintiscanners is de lange tijd, die 
vereist is voor de opbouw van één enkel beeld. Een 
meer recente ontwikkeling is de gamma-kamera, waar 
van de meetkop schematisch in Pig.4 gegeven is ter- 
wijl Fig.5 de volledige apparatuur toont. Bij de 
gamma-kanera volgens het principe van Anger gaat 
men uit van een zeer groot scintillatiekristal 


(ong. 30 em in diameter) dat zich uiteraard ook 
binnen een collimator bevindt en waarop enkele 
tientallen fotomultiplicatoren gericht zijn. Een 


Fig.5. Gamma-kamera( Toshiba); 
rechts meetkop met collimator, 
links neet- en registratieapparatuur, 


binnenkomende stralenquant zel in het kristal aan- 
leiding zijn tot het ontstaan van een lichtflits, 
die door alle fotomultiplicatoren wordt ontvangen 
zij het niet overal met dezelfde intensiteit. De 
dichtstbijzijnde fotocel zal immers het meeste 
licht ontvangen. De apparatuur is in staat deze 
binnenkomende informatie onder te brengen in een 
X-Y-Z-matrix, waarvan de eerste twee waarden de 
lokalisatie aangeven van de oorspronkelijke licht- 
flits en de derde een maat is voor de intensiteit, 
De op deze wijze beschikbare informatie kan in een 
beeld worden vastgelegd of eventueel nog verder 
met een computer worden bewerkt. Het is hier niet 
de plaats om uitgebreid in te gaan op de vraag wan- 
neer er nu aanleiding is bij patienten een onder- 
zoek van het hoofd met behulp van gammastraling te 
doen, In het algemeen kan men zeggen dat scinti- 
grafisch onderzoek heel vaak wordt uitgevoerd als 
screening voordat mogelijk veel ingrijpender onder- 
zoek (b.v. röntgenonderzoek met kontrastmiddelen) 
wordt verricht, Een bepaalde ziektetoestand van de 
hersenen zal vaak aanleiding zijn tot een verhoogte 
opname van stoffen uit de bloedbaan in het hersen- 
weefsel, dat in het gezonde geval juist tegen een 
dergelijke opname als door een barrière beveiligd 
ie. Vaak zal de radio-aktieve stof chemisch gebon- 
den worden aan een andere stof, die zonder schade 
kan worden toegediend (b.v, een eiwit), Verder 
wordt uiteraard vereist dat de toegediende radio- 
aktieve stof buiten het hoofd goed te detecteren 
ie, fysisch gesprnken snel vervalt en biologisch 
niet lang werkzaam zal blijven, 
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Voor hersenonderzoek zijn en worden gebruikt radio- 


aktieve isotopen van o.a, kwik, gallium, jodium; 


zeer gunstige eigenschappen heeft het sinds enkele 
jaren gebruikte technetiun. 


THERMOGRAFISCHE BEELDVORMING 


Bij deze techniek wordt uitgegaan van de warnte- 
Straling, die door het lichaam zelf wordt uitge- 
zonden, Deze straling ligt in het nabije infrarood, 


detector 


met koeling versterker 


invallende 
Mirarode » 
stralen 


spiegeloptiek 


ofbeeidend systeem 


Fig.6, Schema thermografische 
beeldvorming, 


De uitgezonden straling hangt samen met de emissie- 
coËfficient van de huid en met de vierde macht van 
de absolute temperatuur, Uit de verschuivingswet van 
Wien is eenvoudig te berekenen dat het maximum in 
het door de mens uitgestraalde spektrum ligt bij 
ong. 9 micron. In dit gebied is foto-emissie voor 
de beeldvorming niet bruikbaar en omdat ook foto- 
grafische materialen hier niet gevoelig zijn, is 
men aangewezen op detectie met behulp van halfge- 
leider detectoren (meestal indium-antimonide gekoeld 
in vloeibare stikatof), De straling bereikt de 
detector via een mechanische scanning en een 
spiegeloptiek, Medisch is het belaug van deze 
methode voor hersenonderzoek nogal beperkt, omdat 
alleen informatie wordt verkregen over door het 
hoofdoppervlak uitgezonden warmtestraling, die 
uiteraard met de doorbloeding samenhangt. 


Fig.7.Thermografische opnamen van het gelaat, 
Links, normaal beeld, opgenomen in het donker; 
Rechts, na injectie van een vaatverwijdende stof, 
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BEELDKWALITEIT 


Bij elk optisch-elektronisch systeem. en vooral 
ook bij de vergelijking van deze systemen, doet 
zich de vraag voor naar objektieve maatstaven voor 
de beeldkwaliteit, Het is bij elk systeem belang- 
rijk niet alleen de gevoeligheid te kennen, maer 
ook de overdrachtseigenschappen, Meer en meer komt 
er op dit gebied een universele aanpak gebaseerd op 
de modulatieoverdrachtsfunktie van ruimte- 
frekwenties, die aan de hand van beeldtests of door 
berekening uit de spreidingsfunktie te bepalen is, 
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DYNAMISCHE AFBEELDING MET ULTRAGELUID 
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The Electroscan is a diagnostic ultrasonic instrument capable of generating instantaneous and continuous 


images corresponding to cro 
The method is based upon a so called ph 
number of very small elements, 


Beamsteering is accomplished by exciting the elements 


When using equal time interva 


jections of parts of the body by using a stationary prob 


between firing the elements 


d array-transducer. This is a transducer consisting of a large 


ach half a wavelength wide, which can be steered individually. 


equentially with proper time intervals 


the corresponding wavefronts of the e 


ments form a resulting flat wavefront, according to Huygens' principle. This flat wave front makes an 


angle with the normal depending on the time intervals itself. Ultimately these time intervals are con- 


trolled by a control volta 


Receiving of the echoes tak: 


place in the reversed way, whereby the differences in arrival time of a 


wave front inpinging obliquely are compensated for by a set of electrically variable delay lines. 


Both transn: 


tem very flexible. 


ion, reception and display are controlled by the same control voltage which makes the sys- 


As a result pulses can be transmitted in every direction within a sector of 90 degrees. Scanning is per- 


formed very rapidly, e.g. 30 scans per second when 32 different directions are used. 


The 


cond prototype has proved to be capable of visualizing most of all space occupying objects includ- 


ing braintumours, hydrocephalus and haematomas and pulsations of all large intracranial arteries. 


INLEIDING 


Het idee om electronische sector scanning met ultrage- 
luid toe te passen voor medisch diagnostische doelein- 
den kwam voort uit het feit dat er oorspronkelijk geen 
klinisch bruikbaar twee-dimensionaal scanning-systeen 
bestond dat geschikt was voor het onderzoek van de her- 
senen. 

Voor zachte weefsels, zoals de buik, vormde het (lang- 
zame) mechanische B- of Compound-scansysteem een welkom 
en bruikbaar middel ten behoeve van bijvoorbeeld de 


gynaecologie en de verloskund 


Voor het hersenonderzoek echter bleken deze mechanische 
scanning-methoden alleen geschikt te zijn voor zeer jon- 
ge kinderen en zelfs dan in beperkte mate. Het is dui- 

delijk dat de schedel e 
luidsgolven, hetgeen verklaart dat oorspronke- 


ernstig obstakel vormt voor 


ultra, 
Lijk slechts de 
tief groot succes oogstte in de hersendiagnostiek. De 


reden hiervan ligt in het feit dat door de hoge puls- 
herhalingsfrequentie momentane en continue beelden kun- 
nen worden verkregen ("real time" presentatie). Hier- 
door is het mogelijk alle effecten direct op het scherm 


waar te nemen, die het gevolg zijn van veranderingen in 


de stand van de taster(zender-ontvanger) di 
hoofd ii 


tegen het 
geplaatst. Er vindt dus directe visuele terug- 


koppeling plaats en is het mogelijk om door te manipu- 


leren een zo goed mogelijke positie van de taster te vin- 
den, voor een zo goed mogelijk interpreteerbaar beeld. 

De combinatie van ervaring met veel normale èn pathologi- 
sche gevallen enerzijds en de patroonherkennings-capaci- 


teiten van de mens anderzijds, maakt dat zelfs een qua 
mogelijkheden sterk begrensde methode als de A-scan een 
bruikbaar hulpmiddel is, mits het een hoge beeldherha- 
Lingsfrequentie bezit. 

Deze beschouwingen hebben geleid tot de ontwikkeling van 
een elektronisch sector scanning systeem, wat de voorde- 
len van een twee-dimensionale presentatie combineert met 
de voordelen van een hoge beeldherhalings “frequentie: 
de Electroscan. 

Hiermee is het mogelijk gebleken momentane en continue 
tweedimensionale afbeeldingen ("real time") te verkrij- 
gen, overeenkomend met doorsneden door het betreffende 
lichaamsdeel, terwijl de taster in principe stil staat, 
Het zoeken naar een optimaal herkenbaar respektievelijk 


interpreteerbaar beeld is nu mogelijk door kleine varia- 


ties in de stand van de taster uit te voeren en gelijk- 
tijdig het scherm te observeren. De beeldherhalingsfre- 
quentie is voor een sector van 90° en 32 beeldlijnen on- 
konde. 

In dit artikel is alleen de toepassing voor de her: 


geveer 30 beelden per 


diagnostiek beschreven, hoewel het systeem potentieel 
bij uitstek geschikt is voor hartonderzoek en gynaecolo- 
gie en obstetrisch onderzoek. 
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PRINCIPE ELECTROSCAN 


Het principe van de Electroscan is reeds uitvoerig in 
andere publikaties beschreven (Somer 1968a, 1968b, 

1969, 1971, 1973, 1974). Daarom zal hier worden 
volstaan met een korte uiteenzetting. 


ucent 


De Electroscan is gebaseerd op de toepassing van een 
zogenaamde lineaire array-tranducent welke bestaat uit 
21 elementen, elk bijna een halve golflengte breed. 
Voor de gebruikte cencerfrequentie 1,3 Miz is A=l,15am. 
De lengte van het stralend oppervlak is dan ook 11 am, 


1 de breedte wordt bepaald door de lengte van de 
elementen in de dwarsrichting, welke ook 11 mm is. 
Hierdoor is de bundelbreedte uniform, zowel in het vlak 
van scanning als in het vlak loodrecht daarop. 

Figuur | laat een complete taster zien, waarvan het 
vierkante stralend oppervlak aan het linker uiteinde 
duidelijk zichtbaar is. 


Figuur 2 toont een blokschema van het totale zend-, 
ontvang” en afbeeldingssysteem. Dit geeft de schakeling 
weer welke ín het eerste prototype Electroscan 1 werd 
toegepast. Het tweede prototype, Electroscan II, wijkt 
hiervan in zoverre af, dat daar niet de uiterste array- 
elementen als "draaipunten" voor resp. zend- en ontvang- 
bundels kunnen worden beschouwd zoals in figuur 2, maar 
het middelste element draaipunt is voor zowel zend- als 
ontvangbundel. Het laatste vereist dan wel twee exact 
in tegenfase variërende hoofdstuurspanningen, maar be- 
spaart véél aan kostbare vertragingsschakelingen, 

Zoals in figuur 2 is aangegeven zijn alle elementen 


respectievelijk met een aparte zender en een ontvang- 


kanaal verbonden. Voor elke uit te zenden korte impuls, 
be 
triggerimpuls van de "main oscillator" 


nde uit zo weinig mogelijk perioden, wordt een 


n alle electri 


sch variabele impulsvertragingscircuits toegevoerd. 
Het uitgangssignaal van elk van deze circuits is op- 
nieuw een scherpe impuls met een vertraging t.o.v. de 


triggerimpuls welke lineair afhankelijk is van de be- 
treffende stuurspanning (control voltage). 

De vertraagde impuls triggert de betreffende lokale os- 
cillator welke dan het daarmee verbonden element exci- 
teert. 

Indien de hoofdstuurspanning (main control voltage) 
wordt gevarieerd, variëren de individuele stuurspannin- 
gen evenredig mee en daarmee de vertragingen van de ex- 
citaties van de elementen. Indien de spanningsdelers 
waarmee de stuurspanningen worden ingesteld zodanig 


zijn afgeregeld dat voor een bepaalde hoofdstuurspan- 
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ning de vertragingsverschillen voor de opeenvolgende ele- 
menten gelijk zijn, dan blijven die ook onderling gelijk 
bij variatie van de hoofdstuurspanning, maar veranderen 
wél in grootte, 

De overeenkomstige, door de elementen uitgezonden 
praktisch cirkelvormige golffronten, zullen dus altijd 
aan een rechte lijn raken, waardoor een gerichte bundel 
wordt opgebouwd volgens het principe van Huygens. 

De richting van deze bundel echter is afhankelijk 
van de tijdsintervallen tussen de excitaties van de ele- 
menten, dus van de hoofdregelspanning. 
eerd dat 


Op deze wijze is dus op elegante wijze gereali 
de bundelrichting slechts met een enkele spanning naar 
believen kan worden gevarieerd over een sector symme- 
trisch t.o.v. de normaal, 

Uit figuur 2 valt op te maken dat element Nr, 21 een 
vaste vertraging heeft en het draaipunt voor de zendbun- 
del vormt, omdat alle andere vertragingen zowel korter 


als langer kunnen zijn. 


De ontvanger 


Voor de ontvangst van de echo's worden dezelfde elemen- 
ten gebruikt die onmiddellijk na uitzending van een zend- 
impuls door middel van de zend-ontvangschakelaars met de 
ontvangkanalen worden verbonden. De voorversterkers, die 
dienen om de zeer zwakke echo-signalen voldoende te ver- 
sterken alvorens in het vertragingslijnen systeem verder 
verwerkt te worden, zijn in figuur 2 weggelaten. Deze 
voorversterkers hebben bovendien de functie om met een 
naar believen instelbare tijdsafhankelijke versterking 
de dynamiek van de ontvangstsignalen zoveel mogelijk te 
beperken, vanwege de beperkte signaalruisverhouding van 
het vertragingslijnenstelsel. 

Dit vertragingslijnensysteem is een combinatie van 
vaste en variabele segmenten. Dit is gedaan om twee re- 
denen: 

a) elektrisch variabele vertragingstijd is duur 

b) een vaste "offset" is vereist om zowel positieve als 
negatieve hoeken tou de normaal te kunnen bestrijken. 

Met het gekozen parallel-serie systeem is bovendien het 

voordeel verkregen dat alle variabele secties gelijk 

kunnen zijn en door dezelfde stuurspanning kunnen worden 

gestuurd. 

Vit figuur 2 zal duidelijk zijn dat met de aangegeven 

waarden voor de vaste vertragingslijnen(kabels Hacketal 

HH 1600) de variabele secties elk een vertraging van 

T = 0,5 vsec moeten hebben om uit een richting volgens 

de normaal te kunnen ontvangen, daar dan de totale ver- 


tragingstijden voor alle kanalen gelijk zijn, dus een 
parallel invallend golffront compenseren. 

Voor positieve ontvangrichtingen (le kwadrant) 
moet t > 0,5 usec zijn en voor negatieve invalshoeken(4e 


kwadrant) is 1 < 0,5 usec vereist. 


Figuur |, Komplete zend-ontvang taster bevattende 


array, denpingslichaam en de connector. 


E Transducer army 


Transnit 10 receve 
switching circuit 


Trigger 


LEL var. pulse 


Letay cin 


Fixed delay lines 


EL var. delay lines 


Circuit 21 


Main control voltage | 


1 
1 


Figuur 2. Blokschema van het electronisch sector-scan 


systeem met ultrageluid : Electroscan. 


In de Electroscan I zijn voor deze electrisch variabale 


vertragingssecties zogenaamde m-afgeleide circuits toe- 


gepast, waarbij de capaciteiten electrisch werden geva- 
rieerd door capaciteitsdioden toe te passen. 

De enorme moeilijkheden die dit heeft opgeleverd 
zal men zich kunnen voorstellen, Daarom is in de Elec- 


troscan II een door ons zelf ontwikkeld en gebouwd 


“sample-and-hold" systeem toegepast, gestuurd met klok- 
frequenties tussen 6 en 20 Miz (Doornbos 1972) 
In beide gevallen brengt de array-configuratie met 


zich mee, dat elke sectie van 0,25 tot 0,75 usec moet va- 


ri 


gren om een ontvangst sektor van 90° te kunnen bestrij- 
ken. Uit Figuur 2 valt verder af te lezen dat hier ele- 


ment nr. 1 een vaste vertraging heeft, waar alle andere 
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omheen variëren, zodat dit het draaipunt is voor de ont- 


vangbundel, Het resulterend draaipunt voor zenden en 


ontvangen samen ligt dus in het midden van de array. 


Afbeelding 


Daar we met relatief breedbandige signalen te maken heb- 


ben, moet het woord "! 


eigenlijk vermeden worden, 


Vandaar dat tot nu toe consequent over tijdsvertraging 


en tijdsintervallen is gesproken, 


Voor het gemak echter zeggen wij dat bij elke rt één 


bepaalde richting behoort, waarbij de signalen precies 
Vin £ 


maximale gevoeligheid bij deze +. Uiter: 


je" worden opgeteld en dus is dit de hoek van 
rd is het een 


eis dat te allen tijde de hoek van uitzenden gelijk is 
aan de hoek van ontvangst. Dit wordt bereikt door één 
en dezelfde hoofdstuurspanning voor beide funkties te 
gebruiken. 

Er is echter nog een derde functie, namelijk ervoor te 
zorgen dat ook de hoek van afbeelding op het oscillos 
coop-scherm te allen tijde overeenkomt met die van zen- 
den en ontvangen. Ook moet de snelheid van de stip over 
het scherm voor alle richtingen dezelfde zijn en con- 
stant, om de echo's in posities af te beelden welke zo 
nauwkeurig mogelijk overeenkomen met die van de reflec- 
terende structuren. 

Hiertoe worden beide afbuigspanningen van de oscillos- 
coop elk op zeer bepaalde wijze afgeleid van de hoofd- 
stuurspanning. 

Uiteraard vindt de afbeelding plaats in de B-mode, d.w.z. 
met intensiteitsmodulatie. Het door het vertragingssys- 
teem geleverde hoogfrequente signaal wordt na verdere 
versterking gedetecteerd om de omhullende te verkrijgen 
(video-signaal), dat uiteindelijk aan de intensiteits- 
modulatie ingang van de oscilloscoop wordt toegevoerd. 
Voor de aard van de verkregen afbeeldingen wordt verwe- 
zen naar de hierna te bespreken klinische resultaten. 
Hieruit kan men zich ook een indruk vormen van de dis- 
crepantie tussen lateraal en radiaal oplossend vermogen. 
Het zal duidelijk zijn dat het eerste het dringendst 
verbetering behoeft, terwijl dit juist het moeilijkst te 
realiseren is. De hoogst bruikbare ultrageluidsfrequen- 
tie wordt n.l. bepaald door de absorptie in de weefsels 
en die is voor schedelbot zeer hoog en neemt bovendien 
zeer snel met de frequentie toe. Vandaar dat de gebruik 
te 1,3 Miz niet zonder grote nadelen kan worden verhoogd. 
Een transducent-grootte van I's is een redelijk com 
promis tussen de initiële bundelbreedte en de divergen- 


tie ervan voor de hier te bestrijken afstanden. Een ver- 


kleining zou het lateraal oplossend vermogen voor dicht- 


bij verbeteren, maar voor veraf aanzienlijk verslechte- 
ren, 
Een verdere verbetering van de beeldkwaliteit voor- 


zover het het oplossend vermogen en de signaal-ruis-ver- 


RE 


houding betreft zal dan ook gezocht moeten worden in sig- 
naalververkingsmethoden, gebruik makende van a priori in- 


formatie omtrent het uitgezonden signaal 
Flexibiliteit 


Het gebruik van slechts een enkele spanning om de rich 
tingssturing te bewerkstelligen, maakt het gehele systeem 
uitermate flexibel (Somer 1973, 1974), 

Daardoor is het met groot gemak mogelijk allerlei varia- 
ties in de afbeelding te verkrijgen die voor één of ander 
doel wenselijk zijn, 

Het basisprincipe is dat met een trapspanning die steeds 
na zenden en ontvangen in een bepaalde richting een stap 
verspringt voor de volgende richting, automatisch en pe- 
riodiek een sector wordt afget 


„ Wanneer de impulsher- 
halingsfrequentie 1000 Hz bedr 


gt, kan een sector met 
32 lijnen ongeveer 30 maal per sekonde worden afgetast. 
Daarnaast kan de grootte van de scan-sector worden veran- 
derd, het aantal per sector gebruikte lijnen kan geva: 
rieerd worden, een verkleinde sector kan geroteerd worden 
en men kan als men wil de richting manueel variëren of 
stil zetten voor een A-scan. 

Ook de combinatie A- en B-scan is zelfs te realise- 
ren. Met deze opsomming is het aantal mogelijkheden zeker 
niet uitgeput. Het zal geheel van de wensen van de ge- 
bruikers-klinici afhangen welke mogelijkheden nog verder 


aan het systeem zullen worden toegevoegd. 


KLINISCHE RESULTATEN 


Inleiding 


Het eerste prototype, de Electroscan I, is ondanks de be- 
perkte mogelijkheden toch vanaf 1970 voor de hersendiag- 
nostiek in gebruik geweest (Kamphuisen 1972, 1974 ; Somer 
1972a, 1972). 

Het tweede prototype, de Electroscan II, is sterk 
verbeterd, hoewel zeker nog lang niet aan de grenzen van 
zijn mogelijkheden (Freund 1973, 1974; Kamphuisen 1974). 

Hoewel alleen door middel van een film het werkelij- 
ke karakter van de afbeeldingen kan worden weergegeven, 
zoals tijdens de over dit onderwerp gehouden voordracht 
is geschied, zal toch getracht worden enig idee omtrent 
de verschijningsvorm van de beelden te verschaffen. 


Pulsatie: 


Het klinisch belangrijkste aspect van de Electroscan,het 


direct bestuderen van bewegingen, zoals pulsaties van 
bloedvaten, kan hier dus niet gedemonstreerd worden ‚doch 


het feit dat het aantal lijders aan aandoeningen van de 


hersenvaten groot is, vergeleken met ruimte-innemende 


processen zoals bijvoorbeeld tumoren, illustreert reeds 


voldoende dat elk diagnostisch hulpmiddel voor het op- 


sporen van vaatvernauw = afsluitingen van de 


grootste betekenis is, 


ormstructuren 


In normale gevallen is het mogelijk een aantal structu- 


ren te indentificeren, zoals weergegeven in figuur 3, 


boven het oor, 
vertikaal 
a) a 


vlak 
t lage 
met hog 


Deze structuren zijn van belar 


pathologische processen, zoals 


Zowel directe afbeelding va de processen 


is mogelijk als we te, waarbij de aanwezigheid 


ervan wordt vastgesteld aan verplaatsin- 


gen van bepaalde norr 


Tumoren 


Tumoren worden in de 


ect afgebeeld 


eeste ge 


rd, De aard 


en dus gelokalise van de tumor is meestal 


moeilijker vast te stellen, behalve wanneer het een 


kysteuze tumor betreft, zoals in figuur 4 (onder). Om- 


dat dit een z 


t vocht gevulde ruimte is, verschijnt 


hier een ronde om 


rek, waarbinnen geen echo's optreden. 


In figuur 4 (boven) is een arteriogram afgebeeld, 


n en na een contrastmiddel 


verkregen met röntgenstr, 


in de arteriën te hebben gebracht. Het zal duidelijk 


zijn dat deze ultrageluidsmeth 


le aanzienlijk meer in- 


formatie geeft dan dit arteriogr 


Figuur 4 or nabij de "midline'. 
aker hemisfeer. De omtrek 
de tumor is in het echogram 
(onder) duidelijker te zien dan 

in het arteriogram (boven). Vlak 
van scanning vertikaal, taster bo- 
ven het oor, iets verder naar ach- 
teren dan in figuur 3. 


Hydrocephalus 


n zijn gemakkelijk te meten. 
deren, waarbij een zgn. water- 


is een meth 


de, waarbij zonder 


ongemak of 


delijkheid zo vaak selijk is kan 


worden onderzocht ho 


ver de hersenholten zijn uitgedijd 
of hoe snel deze vergroting plaats vindt, uiterst belang- 


rijk. Tijdig ingrijpen is dan mogelijk. 


Haemator 


Een haematoom is een met bloed gevulde ruimte. In figuur 


5 is opnieuw een vergelijking mogelijk tussen een arte- 


riogram en een Electroscan-beeld, In de bovenste helft 


ziet men links (rechts op de foto) een ruimte waar zich 


geen bloedvaten bevinden. Dit is een subduraal haematoom, 


dew,z. een met bloed gevulde ruimte, welke gelegen is on- 


der de dura mater, één van de hersenvliezen, 


Het echogram (onder) geeft een scherpere indicatie van 
het grensvlak tussen haematoom en hersenweefsel dan het 


arteriogram. 
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Een arteriogram (boven) en e 
elektronische sector scan van een 
patiënt met een subduraal haema- 
toom. Vlak van scanning vertikaal, 
vrij ver naar voren. 


Figuur 


KONKLUSIE 


De Electroscan is een systeem dat "real time" afbeeldin- 
gen van bijvoorbeeld de hersenen kan produceren. De toe- 


passing is absoluut ongevaarlijk, geeft geen ongemak en 


is in elke conditie van de patiënt bruikbaar. 


Behalve de opsporing van ruir 


e innemende processen 
is vooral ook de mogelijkheid pulsaties van arteriën 


zichtbaar te maken van groot belang voor de diagnostiek, 
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Voordracht gehouden op 23 januari 1975 in het Academisch 
Ziekenhuis Leiden, op een gemeenschappelijke vergadering 


van het NERG (no. 243) en de Benelux Section IEEE. 


VAN DE REDACTIE 


Als bijlage bij het tijdschrift wordt U toegezonden de 
“second announcement" van de "First European solid 
state circuit conference”. 

Als lid van de "Convention of National Societies of 
Electrical Engineers of Western Europe" is het NERG 
hiervoor mede verantwoordelijk. 

De leden worden opgewekt mede te helpen bekendheid 
aan deze conferentie te geven bv. door het attenderen 


van collega's en directies. 


VARIA 


De redactie ontving van Dr. J.G.A. de Graaf, secretaris 
van de werkgroep Fotonica het verzoek een bijgeleverd 
artikel te publiceren, waarin het gebied van de fotonica 
nader wordt beschreven. De samenvatting van dit artikel 
luidt: "Fotonica is een benaming van het gebied, dat die 
systemen omvat waarbij fotonen dienen als dragers van de 
informatie". De redactie acht dit artikel echter voor 
onze leden te uitvoerig, en verwijst daarvoor naar on- 
derstaande publicatie in het Ned. Tijdschrift voor Na- 
tuurkunde. 

Op 2, 3 en 4 april 1975 wordt op de T.H. Eindhoven 
een symposium over Fotonica gehouden. Voor nadere in- 
formatie wenden men zich tot ing. M. Helmig Natuurkun- 
dig Laboratorium N.V. Philips, Prof. Holstlaan Eindho- 
ven tel. 040-7142488. 

Onderstaand stukje is overgenomen van de symposium 


aankondiging. 
Fotonica 


De Nederlandse Vereniging voor Fotonica bestaat sedert 
5 juni 1973. Daarvoor droeg zij de naam Nederlandse 
Vereniging voor Fotografie, Fotochemie en Fotofysica. 
Fotonica wordt beschreven als het gebied, dat die sy- 
stemen omvat, waarbij - voornamelijk — fotonen als dra- 
gers van informatie optreden. 

Een voorstelling van het beoogde gebied kan verkregen 
worden door een overzicht te geven van de elementen van 


een fotonisch systeem 
Fotonenbronnen (lichtbronnen, enz.) 


interactie fotonen-object 

3. verzamelen, transport en aanpassing 
4, detectie, registratie 

5, informatie-extractie 

6. presentatie 


7, waarneming 


Uitgangspunt is de fotonenbron (1) die nodig is omde | 


dragers van de informatie te leveren. De volgende fase 
wordt gevormd door de interactie (2) tussen fotonen en 
het te bestuderen object (ofwel doet zich de situatie 
voor dat het object tevens als fotonenbron fungeert). 


Het verzamelen, aanpassen en transporteren (3) van de 
aldus verkregen informatie zijn zaken die ook tussen de 
elementen | en 2, 3 en 4, en tussen 5 en 6 een rol kun- 
nen spelen. 
Het daarop volgende stadium betreft de detectie of de 
registratie (4) van de verkregen informatie, 
Dikwijls blijkt dat men nog verdere bewerkingen (5) 
moet toepassen ten behoeve van de informatie-extractie. 
Soms is nog een extra fase noodzakelijk ten behoeve van 
de waarnemer of van derden. Dat wil zeggen dat men aan- 
dacht moet besteden aan de presentatie (6). Deze kan 
plaatsvinden in een analoge dan wel digitale vorm, even- 
tueel wordt de informatie als tekst gegeven. De presen- 
tatie moet echter zo zijn dat de informatie na het pag- 
seren van het oog van de waarnemer acceptabel is voor 
het brein, het sluitstuk van de keten (7). 

Lit. Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde 

40 - blz. 37,38, 39 — 1974. 


PERSONALIA 


Samenvatting van de inaugurele rede van prof. dr. 

W. van Haeringen, buitengewoon hoogleraar aan de Af- 
deling der elektrotechniek, in het bijzonder in de 
theoretische elektriciteitsleer (quantum-theoretische 
grondslagen), gehouden op woensdag 9 oktober 1974 op 

de THD. | 


Een fysicus en zijn vakliteratuur. 


De grote toename van de hoeveelheid fysische vakliter, 


tuur in de laatste tientallen jaren stelt de onderzoeke: 


voor grote problemen. Enerzijds veroorzaakt bij de pro- | 
blematiek zelf, door te veelvuldig en te slordig te pu- 
bliceren, zich daarbij bovendien richtend tot een te 

enge groep specialisten. Anderzijds zijn er onvoldoende 


ár 


externe factoren aanwezig om de publicatiedrift op ver- 
__antwoorde wijze in te tomen. 
Men zou verder komen als men bij literatuurgebruik 


| _een goed selectiecriterium had. 


De Amerikaanse sociologen J.R. Cole en S. Cole sug- 
| _gereren dat men zich moet richten op een beperkt aantal 


__vooraanstaande auteurs, met voorbijzien van een grote 


groep auteurs, die nauwelijks of nooit geciteerd wor- 
den, Een zienswijze waarin het werk van deze laatste 
groep enigszins twijfelachtig van karakter wordt. 


Men kan velerlei aanbevelingen doen om uit de onover- 
zichtelijke literatuursituatie te geraken. Het karakter 

van deze aanbevelingen is echter steeds individueel ge- 
richt, Nodig is een meer collectieve kritische instel- 


ling ten aanzien van deze aanbevelingen. Van een con- 


creet stuk fysisch onderzoek wordt een beschrijving 
_ achteraf gegeven, waarin diverse aspecten van litera- 
___tuurgebruik hun positieve en negatieve rol speelden. 
Het onderstreept het sterk individuele karakter van de 
interactie van literatuur en onderzoeker. De daaraan 
klevende nadelen kunnen dan ook slechts worden gemini- 
___maliseerd, indien er voortdurend contact is met breed 
georiënteerde vakgenoten. Het voortdurend contact is 
met breed georiënteerde vakgenoten. Het behandelde 
voorbeeld wil duidelijk illustreren, dat hoewel de li- 


__teratuurberg enorm groot is, er inderdaad veel nuttigs 
in te vinden in. 

Daarom heeft een geïsoleerde onderzoeker minder kan- 
sen en is het pleidooi gericht op concentraties breed 


opgestelde fysici. 


Samenvatting van de inaugurele rede van prof. ir. 


__E. Goldbohm, buitengewoon hoogleraar in de elektronische 
navigatie aan de Afdeling der elektrotechniek, gehouden 
op woensdag 29 januari 1975 op de THD. 


ruth is the only daughter of time" 


Prof. Goldbohm wijdde zijn intreerede aan de rol die de 


tijd speelt bij de navigatie in het algemeen en de elek- 
tronische navigatie in het bijzonder. Ofschoon de nood- 

5 k voor een nauwkeurige tijdmeting ten behoeve van de 

} navigatie reeds in de 13e eeuw door Gemma Frisius werd 
onderkend, kwam de ontwikkeling van betrouwbare uurwer- 
ken uiterst moeizaam op gang. Eerst in de 18e eeuw, na- 


dat Christiaan Huygens in de 17e eeuw daartoe de stoot 
4 had gegeven door zijn ontwikkeling van het principe van 
het isochronisme, werden door Harrison in Engeland uur- 
werken gekonstrueerd, die op zee hun bruikbaarheid be- 
wezen. De huidige elektronische plaatsbepalingssystemen 
zijn in nog sterkere mate afhankelijk van een nauwkeu- 
rige tijdmeting. De spectaculaire vorderingen van de 


laatste deccennia — die culmineerden in de realisering 


van een praktische atoomklok = hebben een tijdmeting 
mogelijk gemaakt, die aan vrijwel alle eisen van de na- 
vigator voldoet. Verdere verbetering in de plaatsbepa- 
Ling wordt belemmerd door de grillige gedragingen van 


atmosfeer en ionosfeer bij de voortplanting van radio- 


golven. Het gebruik van navigatiesatellieten kan deze 
hindernis goeddeels wegnemen, zij het ten koste van de 
continuïteit van de waarneming. De periodieke plaatsbe- 
paling (eens in de + 2 uur) maakt het noodzakelijk tus- 
sen de waarnemingen te vertrouwen op het gegist bestek 
of andere minder nauwkeurige plaatsbepalingssystemen. 
Prof. Goldbohm ging daarna in op de plaats die radar 
inneemt bij het opvangen van de sterke uitbreiding van 
het lucht- en scheepvaartverkeer. Zonder radar zou de 
huidige verkeersintensiteit ondenkbaar zijn. Toch is de 
radarinformatie, zoals wij die kennen, nog niet wat de 
navigator zich wenst. Met name bij het voorkomen van 
aanvaringen in drukke vaarwateren doen zich nog veel 
problemen voor. De inschakeling van het rekentuig is — 
ofschoon van grote betekenis — niet alleen zaligmakend. 
Verder onderzoek is gewenst om de doeleigenschappen en 
identificatie van schepen beter te beheersen. Een ver- 
betering in de huidige situatie kan verwacht worden door 
de installatie van moderne walradarsystemen langs de vaar 
wateren met intensief verkeer, zoals het Kanaal, De in 
Europa langs de grote rivieren en in havens beschikbare 
walradarsystemen hebben hun nut wel bewezen, al dreigen 
ze snel te verouderen. De urgentie voor beleidsbeslis- 
singen terzake is hoog, gezien de gevaren die ons be- 
dreigen in de vorm van zeer grote schepen met gevaarlij- 
ke lading. Het stemt daarom tot voldoening, dat recen- 
telijk door de verantwoordelijke ministers eindelijk een 


stuurgroep van het Rijk en de Gemeente Rotterdam is in- 
Besteld om de vernieuwing van het walradarsysteem Water- 
weg in goede banen te leiden. 


Spreker beëindigde zijn rede met de hoop uit te spre- 
ken, dat hij aan de vorming van een deskundig kader van 
ingenieurs in de elektronische navigatie, die ook begrip 
hebben voor de behoeften van de navigator, een nuttige 


bijdrage zal kunnen leveren. 
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